
numer sprawy: 104/2009/PN/DZP 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, zwana dalej w skrócie SIWZ 
na dostawę aparatury badawczej do Jednostek organizacyjnych Uniwersytetu 

Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 
szacunkowej poniżej  206 000 euro zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 ze zm.) 

 
I. Nazwa i adres Zamawiającego 
 

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE 
Dział Zamówień Publicznych 

10-957 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 2, pok. 308, 309, 311 
tel. 089 524 51 11, 089 524 52 15, 523 34 20, 524 51 11; fax:089 523 32 78 

REGON:510884205-00010, NIP:739-30-33-097 
 
II. Określenie przedmiotu zamówienia 

 
1. Przedmiotem zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego jest dostawa fabrycznie 

nowej aparatury aparatury badawczej do Jednostek organizacyjnych Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wymienione poniżej Załączniki są integralną 
częścią niniejszej SIWZ. 

2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie ,,Opis 
przedmiotu zamówienia”, który jest Załącznikiem nr 2 do SIWZ.  

3. Wszystkie oferowane przedmioty zamówienia oraz ich elementy muszą być fabrycznie 
nowe tzn. niedopuszczalnym jest przerabianie oferowanego przedmiotu zamówienia pod 
wymagania Zamawiającego.  

4. Zamawiający nie zezwala na składanie ofert wariantowych i wymaga złożenia oferty 
zgodnej z przedmiotem zamówienia zawartym w załączniku nr 1 do SIWZ. 

5. Zamówienie zostało podzielone na 10 Części wyszczególnionych w opisie przedmiotu  
zamówienia, wg Załącznika nr 2.  Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w 
art.  67 ust.1 pkt. 7 ustawy p.z.p. 

 
III. Termin wykonania zamówienia.  

1. Maksymalnie 8 tygodni dla Części  I od dnia podpisania umowy; 
2. Maksymalnie 12 tygodni dla Części II od dnia podpisania umowy; 
3. Maksymalnie 3 tygodnie dla Części III, IV, V, VI, VII i VIII od dnia podpisania umowy; 
4. Maksymalnie 6 tygodni dla Części IX i X od dnia podpisania umowy. 

 
IV. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków. 
 
1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w 

art.22 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych. 
2. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg 

formuły „spełnia - nie spełnia”. Nie spełnienie chociażby jednego z warunków skutkować 
będzie wykluczeniem Wykonawcy. 
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V. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

 
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6  
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
Uwaga: W przypadku, gdy ofertę podpisywać będzie osoba nie wymieniona w ww. 
dokumencie, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo (rozdział VIII pkt. 5 i 
6 niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) 

2. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie (spółka cywilna, 
konsorcjum) należy uwzględnić zasady zawarte w art. 23 Pzp. 

3. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy, wg Załącznika nr 1. 
4. Wypełniony i podpisany Przedmiot zamówienia wg Załącznika nr 2, w następujący 

sposób:  
- w przypadku gdy oferowany przedmiot zamówienia spełnia parametry 

wyspecyfikowane przez Zamawiającego, Wykonawca powinien udzielić odpowiedzi 
twierdzącej; 

- jeśli Wykonawca oferuje przedmiot zamówienia o parametrach innych niż wskazane 
przez Zamawiającego, Wykonawca powinien udzielić odpowiedzi negatywnej oraz 
opisać różnicę.  

5. Oświadczenie z art.22 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych, wg Załącznika nr 3. 
6. Oryginalne katalogi producenta zawierające specyfikacje techniczne wraz z dokładnymi 

zdjęciami obrazującymi przedmiot zamówienia, dla każdego elementu w danej Części . 
Zamawiający dopuszcza dołączenie katalogów producenta w języku polskim, angielskim 
oraz niemieckim. 

7. Oświadczenie o zapewnieniu autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i 
pogwarancyjnego dla przedmiotu zamówienia w Części II, III i VI. 

8. Zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że 
dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom 
technicznym: 
a). Dla Części II dokument potwierdzający, iż oferowany przedmiot zamówienia 

posiada  Certyfikat CE. 
9. Wszelkie wymagane przez Zamawiającego dokumenty mogą być składane w formie   

oryginału lub kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę. 
 
VI. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z Wykonawcami. 

 
1. Zgodnie z art. 27 ust. 1 wszelkie wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane 

zostaną faksem lub drogą elektroniczną z wyjątkiem protestu który można wnieść do 
Zamawiającego za pomocą faksu lub pisemnie. 

2. Wszelkie zapytania dotyczące prowadzonego postępowania, należy kierować do 
Zamawiającego w formie faksu lub e-mail.  

3. Zamawiający udzieli wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ, oraz 
tym, którzy zadali pytania,  bez ujawniania źródła zapytania, pod warunkiem, że pytanie 
wpłynęło na mniej niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach w każdym czasie przed upływem terminu 
składania ofert, Zamawiający może zmienić treść niniejszej specyfikacji. Dokonaną w ten 
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sposób zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym 
przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, 
zamieści ją na stronie: www.uwm.edu.pl/zamowienia 

5.  Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści 
SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu 
terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, 
którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, 
zamieści ją na stronie: www.uwm.edu.pl/zamowienia 

6. Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami wyznacza się: 
      W sprawach procedury : Anna Adamkiewicz,  fax 089 523 32 78,  
       e mail:anna.adamkiewicz@uwm.edu.pl 
 
VII. Termin związania ofertą 
 
1. Okres związania złożoną ofertą wynosi 30 dni. 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
VIII. Opis sposobu przygotowania ofert 
 
1. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, napisana na maszynie do pisania, 

komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być 
trwale spięte, ponumerowane oraz podpisane przez osobę uprawnioną do występowania w 
imieniu Wykonawcy. Ewentualne poprawki w tekście Oferty muszą być naniesione w 
czytelny sposób i parafowane przez osobę uprawnioną. 

2. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i 
winna być zgodna z treścią załączników dołączonych do SIWZ. 

3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeśli 
Zamawiający wyrazi zgodę. 

4. Każdy Wykonawca złoży tylko jedną ofertę zawierającą jedną jednoznacznie opisaną 
propozycję. 

5. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z 
formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub innym 
dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy. 

6. W przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii 
dokumentów przez osobę nie wymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) 
Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo 
powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczone notarialnie za 
zgodność z oryginałem. 

7. Załącznik nr 2 należy wypełnić, w następujący sposób:  
a) w przypadku gdy oferowany przedmiot zamówienia spełnia parametry 

wyspecyfikowane przez Zamawiającego, Wykonawca powinien udzielić odpowiedzi 
twierdzącej; 

b) jeśli Wykonawca oferuje przedmiot zamówienia o parametrach innych niż wskazane 
przez Zamawiającego, Wykonawca powinien udzielić odpowiedzi negatywnej oraz 
opisać różnicę.  

8. Wykonawca może wypełnić Opis przedmiotu zamówienia wg Załącznika nr 2, tylko dla 
Części do których składa ofertę. Istotnym jest jednak aby pod każdą z Części widniał 
podpis osoby upoważnionej oraz data.  
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9. Jeśli w poszczególnych Częściach Zamawiający wymaga zaoferowania do danej aparatury 
specjalistycznej sprzętu komputerowego lub oprogramowania - Wykonawca jest 
zobowiązany w przedmiocie zamówienia wg Załącznika nr 2 w rubryce „parametry 
oferowane” określić model oferowanego sprzętu komputerowego oraz nazwę 
oprogramowania. 

10. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmieniać lub wycofać 
ofertę. 

11. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego 
na wniesienie protestu. 

12. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w 
terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie 
może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.4. ustawy p.z.p. 

13. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 
niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada 
za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem 
oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu 
względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 pzp. 

14. Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej na Zamawiającego, na 
adres podany na wstępie i posiadającej następujące oznaczenia: 
“Oferta na dostawę aparatury badawczej do Jednostek organizacyjnych UWM. Zam. 
104/2009/PN/DZP, Nie otwierać przed 14.07.2009.“ 

      Koperta musi być opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. 
 
IX.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
 
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Oczapowskiego 2 w pokoju nr 

311. 
2 Termin składania ofert upływa dnia 14.07.2009 r. o godz. 10:00. Oferty złożone po tym 

terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania 
powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego. 

3. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi od godziny 10:15 w siedzibie Zamawiającego. 
4. Zgodnie z art. 86 ust. 3 Ustawy pzp, bezpośrednio przed otwarciem ofert tj. od godziny 

10:15, Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia. 

5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwę i siedzibę Wykonawcy, którego oferta 
jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny. 

6. Informację ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione 
nieobecnym Wykonawcom na ich wniosek. 

 
X.  Opis sposobu obliczenia ceny oferty 
 
1.   Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN). 
2. Cena powinna zawierać wszystkie koszty dostawy przedmiotu zamówienia do jednostki 

UWM w Olsztynie i powinna być określona cyfrowo (do dwóch miejsc po przecinku) i 
słownie. 

3. Cena powinna zawierać: 
a) wszystkie podatki, cła, opłaty manipulacyjne; 
b) instruktaż; 
c) koszty dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby zmawiającego; 
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d) przegląd serwisowy po roku użytkowania (w Części IV). 
4. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i 

nie będą podlegały zmianom. 
 
XI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 
 
1. Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższym 

kryterium: 
Cena – 100%. 

Maksymalną liczbę punktów(100) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą 
całkowitą cenę za realizacje zamówienia, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają 

odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem: 
P - liczba punktów przyznanych Wykonawcy za Cenę 

]100[
 C

 C

OB

N
×=P  

gdzie: 

CN - najniższa zaoferowana Cena, 

COB – Cena zaoferowana w ofercie badanej 

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów 
w oparciu o ustalone kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejsza, pozostałe oferty 
zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia 
zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów. 
 

XII. Informacje o formalnościach jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty 

1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z 
punktu widzenia kryteriów przyjętych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2. O wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną powiadomieni wszyscy Wykonawcy. 
3. Wybrany Wykonawca zostanie poinformowany o terminie i miejscu podpisania umowy. 
 
XIII. Warunki umowy 

1. Wzór umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą stanowi Załącznik nr 4 do 
niniejszej SIWZ. 

2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zmiana dotyczy terminu 
realizacji umowy.  

      Termin realizacji umowy może ulec zmianie tylko w następujących okolicznościach: 
a) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej, strajku)  mającej bezpośredni wpływ na 

terminowość dostaw; 
b) wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, 

pomimo zachowania należytej staranności. 
W przypadku zaistnienia którejś z wymienionych okoliczności, strony ustalą nowy termin 
realizacji przedmiotu umowy, który  będzie stanowił zapis w aneksie do umowy. 
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XIV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

1. Środki ochrony prawnej (protest) w niniejszym postępowaniu przysługują Wykonawcom, 
i innym uczestnikom konkursu, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w 
uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy. 

2. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, ogłoszenia o konkursie, postanowień specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, regulaminu konkursu, czynności podjętych przez 
Zamawiającego w postępowaniu lub konkursie oraz w przypadku zaniechania przez 
Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść 
do Zamawiającego protest. 

3. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, 
że mógł zapoznać się z jego treścią. 

4.   Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie.  
5. Pozostałe informacje na ten temat znajdują się w Dziale VI Środki ochrony prawnej 

Ustawy prawo zamówień publicznych. 
 
Olsztyn dn. 01.07.2009 r.     
 

                                                                          KANCLERZ 

           Dr inż. Wojciech Cymerman                                                                               
____________________________________ 

                                                                                  (Podpis kierownika jednostki Zamawiającego) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządziła: Anna Adamkiewicz 



 7

Załącznik nr 1 
_______________________________ 
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) 

OFERTA 

Ja niżej podpisany(a),.................................................................................................................... 

działając w imieniu i na rzecz ..................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ................................................... 

...................................................................................................................................................... 

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że oferujemy sprzedaż wraz z 

dostawą przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ za cenę: 

Dla Części I 

wartość netto (bez VAT) Podatek.............%VAT wartość brutto (z VAT) 
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

  
cena brutto (z VAT) słownie ...................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
Dla Części II 

wartość netto (bez VAT) Podatek.............%VAT wartość brutto (z VAT) 
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

  
cena brutto (z VAT) słownie ...................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
Dla Części III 

wartość netto (bez VAT) Podatek.............%VAT wartość brutto (z VAT) 
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

  
cena brutto (z VAT) słownie ...................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
Dla Części IV 

wartość netto (bez VAT) Podatek.............%VAT wartość brutto (z VAT) 
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

  
cena brutto (z VAT) słownie ...................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
Dla Części V 

wartość netto (bez VAT) Podatek.............%VAT wartość brutto (z VAT) 
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
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cena brutto (z VAT) słownie ...................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
Dla Części VI 

wartość netto (bez VAT) Podatek.............%VAT wartość brutto (z VAT) 
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

  
cena brutto (z VAT) słownie ...................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
Dla Części VII 

wartość netto (bez VAT) Podatek.............%VAT wartość brutto (z VAT) 
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

  
cena brutto (z VAT) słownie ...................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
Dla Części VIII 

wartość netto (bez VAT) Podatek.............%VAT wartość brutto (z VAT) 
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

  
cena brutto (z VAT) słownie ...................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
Dla Części IX 

wartość netto (bez VAT) Podatek.............%VAT wartość brutto (z VAT) 
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

  
cena brutto (z VAT) słownie ...................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
Dla Części X 

wartość netto (bez VAT) Podatek.............%VAT wartość brutto (z VAT) 
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

  
cena brutto (z VAT) słownie ...................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
Stwierdzamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 
zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego. 
Ponadto oświadczamy, że: 

1. Powierzone nam zamówienie stanowiące przedmiot zamówienia dostarczymy na własny 
koszt i ryzyko. 

2. Przedmiot zamówienia zrealizujemy własnymi siłami*/ z pomocą podwykonawców, 
którym powierzymy do wykonania część zamówienia podaną w załączniku nr ...........* 
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3. W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do   
podpisania umowy na warunkach określonych we wzorze umowy (Załącznik nr  5) 

Na ….... kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty. 
Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 

1/….................................................................................. 

2/….................................................................................. 

3/….................................................................................. 

4/…................................................................................... 

5/….................................................................................. 

6/….................................................................................. 

Dane Wykonawcy: 

Nazwa: ….................................................................................................................................... 

Adres …........................................................................................................................................ 

Kod …................................................................... 

Tel./fax. …............................................................. 

Adres e-mail .......................................................... 

Strona www : ........................................................ 

NIP ….................................................................... 

REGON …............................................................ 

…..................., dnia ….................  
 
 

 
(podpis upoważnionego przedstawiciela) 

*
)
-niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 2 

 _____________________________ 
    (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) 

Opis przedmiotu zamówienia 

Tytuł zamówienia: dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej do Jednostek 
organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 

(CPV: 38.00.00.00-5) 
 

Część I 
Zestaw do analizy DNA wraz z wyposażeniem 

Rok produkcji............... Producent..............................................Typ/model........................... 
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW 

Lp. Parametry wymagane Parametry oferowane  
(wypełnia Wykonawca) 

Aparat do analizy DNA wraz z wyposażeniem.                     TAK/NIE 

1.  

Automatyczny kapilarny sekwenator DNA wraz z 
komputerem sterującym, oprogramowaniem, 
dostawą, instalacją i szkoleniem personelu.  
A. Automatyczny kapilarny sekwenator DNA 

wraz z komputerem sterującym: 
układ umożliwiający: pomiar długości 
fragmentów DNA powielonych metodą PCR, 
sekwencjonowanie DNA oraz wykrywania 
mutacji, 

 

2.  laserowy system detekcji,  

3.  
zautomatyzowany układ odczytu oparty na 
kamerze CCD,  

4.  
cztero-kapilarny układ pomiarowy, z 
możliwością rozbudowy,  

5.  
zapewnienie równoczesnej detekcji co najmniej 5 
różnych sygnałów fluorescencji w jednej 
kapilarze przechodzącej przez okno detekcji, 

 

6.  
możliwość jednoczesnego pomiaru w 
pojedynczej kapilarze co najmniej czterech 
próbek w układzie multipleks,  

 

7.  
blok przystosowany do pracy z płytkami 96 
dołowymi, paskami 8 probówkowymi (0,2ml), 
oraz pojedynczymi probówkami, 

 

8.  

automatyczny podajnik próbek na  płytkę 96 
dołkową z możliwością zainstalowania podajnika 
na płytkę 384 dołkową z odpowiednim 
wyposażeniem, 

 

9.  
pełna automatyka pomiaru, wraz z napełnianiem 
kapilar żelem oraz ich czyszczeniem,  

10.  
możliwość wykonania na jednej płytce analizy 
sekwencji i długości fragmentów DNA w jednym 
cyklu roboczym analizatora, 

 

11.  możliwość ustalania kolejności próbek  
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pobieranych z płytki, 
 

12.  
dokładność odczytu przy sekwencjonowaniu  co 
najmniej 98,5%, dokładność odczytu przy 
analizie fragmentów co najmniej 99,5%,  

 

13.  
wspólny polimer i zestaw kapilar do 
sekwencjonowania i pomiaru polimorfizmu 
mikrosatelitarnego DNA, 

 

14.  

stacja robocza do sterowania sekwenatorem wraz 
z  monitorem ciekłokrystalicznym pracująca pod 
kontrolą systemu operacyjnego Windows XP. 
Zestaw powinien mieć możliwość archiwizacji 
danych zarówno na dykach optycznych jak i 
pamięciach zewnętrznych podpinanych do 
portów USB. Stacja robocza powinna być 
wyposażona napęd optyczny (napęd DVD-RW)  
oraz oprogramowaniem do pomiaru długości 
fragmentów DNA oraz określania sekwencji 
odcinków DNA, oraz analizy uzyskanych 
wyników. 

 

15.  

B. Odczynniki do uruchomienia urządzenia, 
montaż i szkolenie personelu 

a) montaż urządzenia przez autoryzowany 
serwis producenta (bez dodatkowych 
kosztów) 

 

16.  
b) zestaw startowy zawierający odczynniki do 

rozpoczęcia badań,  

17.  

c) kurs szkoleniowy dotyczący obsługi 
automatycznego sekwenatora DNA dla 3 
osób, ważny co najmniej 6 miesięcy od daty 
zakupu. 

 

SERWIS  I  WARUNKI GWARANCJI 

 
Termin wykonania zamówienia – maks. 8 tygodni 

 

 
Gwarancja minimum  -  12 miesięcy 

 

Czas reakcji od momentu zgłoszenia usterki 
(maksymalnie 48 godzin) 

 

Serwis (gwarancyjny i pogwarancyjny) – lokalizacja 
(nazwa, adres, tel./fax) 

 
 
 
 

 
Rok produkcji............... Producent..............................................Typ/model........................... 

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW 

Lp. Parametry wymagane Parametry oferowane  
(wypełnia Wykonawca) 

Odczynniki chemiczne i drobne wyposażenie 
laboratoryjne. 

                    TAK/NIE 
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1.  

Odczynniki chemiczne i drobne wyposażenie 
laboratoryjne niezbędne do analizy DNA za 
pomocą automatycznego kapilarnego 
sekwenatora DNA. Zamówienie obejmuje: 
A. Zestaw kapilar, bufory, polimery i inne 

odczynniki chemiczne niezbędne do 
przeprowadzenia co najmniej 350 
elektroforez kapilarnych  w tym: 
• zestaw kapilar i odczynników chemicznych 

umożliwiający przeprowadzenie co 
najmniej 250 elektroforez kapilarnych w 
celu pomiaru długości fragmentów DNA 
powielonych metodą PCR wraz ze wzorcem 
masowym o zakresie długości 50 -400 par 
zasad.  Odstępy pomiędzy prążkami w 
zakresie od 150 do 400 par zasad nie 
powinny być większe niż 20 par zasad.  
Zestaw powinien także zawierać  wzorzec 
masowy o zakresie 20 – 600 par zasad z 
odstępami pomiędzy prążkami nie 
większymi niż 20 par zasad w całym 
zakresie długości tego wzorca. 

 

• zestaw odczynników umożliwiający co 
najmniej 100 reakcji sekwencjonowania. 

 

2.  
B. Płytki 96 dołkowe wraz z osprzętem do 
automatycznego sekwenatora DNA -  50 sztuk.  

SERWIS  I  WARUNKI GWARANCJI 

 
Termin wykonania zamówienia – maks. 8 tygodni 

 

 
Gwarancja minimum  -  12 miesięcy 

 

Czas reakcji od momentu zgłoszenia usterki 
(maksymalnie 48 godzin) 

 

Serwis (gwarancyjny i pogwarancyjny) – lokalizacja 
(nazwa, adres, tel./fax) 

 
 
 
 

 
Rok produkcji............... Producent..............................................Typ/model........................... 

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW 

Lp. Parametry wymagane Parametry oferowane  
(wypełnia Wykonawca) 

Sprzęt niezbędny do przygotowania próbek DNA                     TAK/NIE 

1.  

Sprzęt niezbędny do przygotowania próbek DNA 
do analizy za pomocą automatycznego 
kapilarnego sekwenatora DNA. Zamówienie 
obejmuje:  
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termocykler z płytką 96 dołkową do amplifikacji 
DNA w probówkach 0,2 ml oraz płytkach 96 
dołkowych, z możliwością wymiany bloku 
grzejnego. Termocylker  powinen posiadać 
możliwość zapisywania i przenoszenia 
programów (profili termicznych) reakcji PCR, 
 

2.  
pipeta automatyczna jednokanałowa 0,5-10 µl, 
  

3.  
pipeta automatyczna jednokanałowa 10-100 µl, 
  

4.  
pipeta automatyczna jednokanałowa 100-1000 µl, 
  

5.  
pipeta automatyczna 8-kanałowa 0,5 – 10 µl, 
  

6.  
pipeta automatyczna 8-kanałowa 10 – 100 µl, 
  

7.  statyw 6 miejscowy do pipet automatycznych.  

SERWIS  I  WARUNKI GWARANCJI 

 
Termin wykonania zamówienia – maks. 8 tygodni 

 

 
Gwarancja minimum  -  12 miesięcy 

 

Czas reakcji od momentu zgłoszenia usterki 
(maksymalnie 48 godzin) 

 

Serwis (gwarancyjny i pogwarancyjny) – lokalizacja 
(nazwa, adres, tel./fax) 

 
 

 
 
…..................., dnia …..............   _________________________________   
                                                             (podpis upoważnionego przedstawiciela) 
 

Część II 
Komora przeznaczona do pracy w atmosferze beztlenowej ze stelażem i wyposażeniem 
Rok produkcji............... Producent..............................................Typ/model........................... 

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW 

Lp. Parametry wymagane Parametry oferowane  
(wypełnia Wykonawca) 

                     TAK/NIE 

1.  
Zintegrowana z inkubatorem na przynajmniej 100 
szalek Petriego  

2.  

Automatyczna wymiana atmosfery. Pompa 
próżniowa dla zapewnienia szybkiego usuwania 
powietrza umożliwiając zamianę na mieszankę 
gazu obojętnego 

 

3.  
Panel sterowania umożliwiający kontrolę 
wszystkich funkcji urządzeń  
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4.  Zintegrowane oświetlenie wnętrza  

5.  
Zakres regulacji temperatury w inkubatorze od 
+5° C od temperatury otoczenia do +70°C, co 
0,1°C 

 

6.  
Mikroprocesorowe sterowanie temperaturą z 
cyfrowym wyświetlaczem wartości zadanej  
i rzeczywistej z dokładnością 0,1°C oraz 
ogranicznik nadtempraturowy 

 

7.  
Jednorodność temperatury w inkubatorze +/- 
0,25°C  

8.  Pojemność inkubatora przynajmniej 33 litry  

9.  

System próżniowy odpowiedni dla dostarczonej 
komory wraz ze wskaźnikiem próżni  
i miernikiem różnicy ciśnień (zabezpieczenie 
przed wytworzeniem zbyt dużego podciśnienia 
lub nadciśnienia) 

 

10.  Gniazdo zasilające 230V w obszarze roboczym  

11.  
Pedały nożne do sterowania odpowietrzaniem 
komory i jej napełniania gazem  

12.  
Śluza, umożliwiająca załadowanie próbek bez 
konieczności zapowietrzania urządzenia  
o pojemności min. 17 litrów 

 

13.  
Urządzenie do sterylizacji narzędzi dostosowane 
do pracy w atmosferze beztlenowej  

14.  
Komora wykonana ze stali nierdzewnej 
umożliwiającej stosowanie typowych środków do 
dezynfekcji 

 

15.  
Front wykonany z transparentnego tworzywa 
sztucznego + zamknięcia otworów frontowych  

16.  

Urządzenie wyposażone w rękawy oraz specjalne 
pierścienie uszczelniające, które umożliwiają 
pracę, bez rękawic zwiększając tym możliwości 
manipulacyjne w obszarze roboczym oraz 
komfort pracy 

 

17.  Katalizator likwidujący śladowe ilości O2  
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18.  
Suszarka do regeneracji katalizatora 
likwidującego śladowe ilości O2 

 

19.  System automatycznej kondensacji wilgoci  

20.  
Komora robocza o szerokości roboczej nie 
mniejszej niż 80 cm, głębokości 70 i wysokości 
60 cm 

 

21.  
Statyw na kółkach umożliwiający ustawienie 
urządzenia jako niezależne stanowisko pracy  

22.  Szerokość zewnętrzna nie większa niż 1300mm  

23.  Zasilanie 230V 50 Hz  

24.  Gwarancja minimum 24 miesiące  

25.  Certyfikat CE  

26.  
Wykonawca zapewni autoryzowany seriws 
gwarancyjny i pogwarancyjny (dołączyć do 
oferty stosowne oświadczenie) 

 

27.  Przeszkolenie  w zakresie obsługi komory  

28.  Dostawa i instalacja w cenie  

SERWIS  I  WARUNKI GWARANCJI 

 
Termin wykonania zamówienia – maks. 12 tygodni 

 

 
Gwarancja minimum  -  24 miesiące 

 

Czas reakcji od momentu zgłoszenia usterki 
(maksymalnie 72 godziny) 

 

Serwis (gwarancyjny i pogwarancyjny) – lokalizacja 
(nazwa, adres, tel./fax) 

 
 

 
…..................., dnia …..............   _________________________________   
                                                             (podpis upoważnionego przedstawiciela) 
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Część III 
Waga analityczna 

Rok produkcji............... Producent..............................................Typ/model........................... 
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW 

Lp. Parametry wymagane Parametry oferowane  
(wypełnia Wykonawca) 

                     TAK/NIE 

1.  
Urządzenie musi spełniać następujące 
wymagania: 
obciążenie max 220[g] 

 

2.  
obciążenie minimalne – 10 [mg] 
 

 

3.  
dokładność odczytu 0,1[mg]  
 

 

4.  
liniowość - ±0,2 [mg] 
 

 

5.  
powtarzalność – 0,1 [mg]  
 

 

6.  szalka Ø 85 [mm]  

7.  
w standardzie RS 232 
 

 

8.  
zakres tary – -220[g] 
 

 

9.  
temperatura pracy +10 ° - +45 °C 
 

 

10.  
kalibracja wewnętrzna(automatyczna) 
 

 

11.  
wyświetlacz LCD z podświetleniem 
 

 

12.  
3 lata gwarancji 
 

 

13.  
legalizacja 
 

 

14.  
Zamawiana waga analityczna musi posiadać 
następujące funkcje:  
 liczenie sztuk 

 

15.  wyznaczanie gęstości   

16.  odchyłki procentowe  

17.  
Dowóz urządzenia oraz przeszkolenie w jego 
obsłudze powinny być wliczone w koszt wagi. 

 

18.  
Wykonawca zapewni autoryzowany seriws 
gwarancyjny i pogwarancyjny (dołączyć do 
oferty stosowne oświadczenie) 

 

SERWIS  I  WARUNKI GWARANCJI 

 
Termin wykonania zamówienia – maks. 21 dni 
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Gwarancja minimum  -  36 miesięcy 

 

Czas reakcji od momentu zgłoszenia usterki 
(maksymalnie 72 godziny) 

 

Serwis (gwarancyjny i pogwarancyjny) – lokalizacja 
(nazwa, adres, tel./fax) 

 
 

 
…..................., dnia …..............   _________________________________   
                                                             (podpis upoważnionego przedstawiciela) 
 
 

Część IV 
Zestaw do analizy stołowej z wagą 

Rok produkcji............... Producent..............................................Typ/model........................... 
(wytrząsarka) 

Rok produkcji............... Producent..............................................Typ/model........................... 
(waga) 

 
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW 

Lp. Parametry wymagane Parametry oferowane  
(wypełnia Wykonawca) 

                     TAK/NIE 

1.  

Wytrząsarka wibracyjna z digitalnym 
układem pomiaru i sterowania amplitudą, 
układem optymalizacji procesu przesiewania i z 
interfejsem do współpracy z dowolnym PC do 
dokładnego analizowania suchych materiałów 
nasypowych i cząstek w zawiesinie o 
następujących danych technicznych: 
a) zakres pomiarowy dla sit 200 i 203/50 mm ze 
stali nierdzewnej: 
- na sucho: 32 µm – 63 mm 
- na mokro: 20 µm – 10 mm   
- ilość sit w urządzeniu: do 10  
- zakres pomiarowy dla sit mikro-precyzyjnych  

100 mm: 5 µm – 100 µm 
- ilość sit w urządzeniu: do 4  
- czas analizy: 3 – 20 min.  
- zasilanie: 100-240 V/1, 50-60 Hz, 50 W 
- ciężar: 21 kg 
- wymiary: 37 x 40 x 20 cm 

 

2.  

Wyposażenie do przesiewania na sucho dla sit 
200/50 mm: 
1szt.       Pokrywa z plexi 
1szt.        Misa dolna 

 

3.  

Sita analityczne 200/50 mm ze stali nierdzewnej: 
1szt.          Sito o oczkach     2,5     mm 
1szt.          Sito o oczkach     2        mm 
1szt.          Sito o oczkach     1,25   mm 
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1szt.          Sito o oczkach     1        mm  
1szt.          Sito o oczkach     0,500 mm  
1szt.          Sito o oczkach     0,250 mm  

4.  

Waga precyzyjna 
- zakres ważenia:  Max = 4200 g 
- działka odczytowa: d = 0,01 g 
- działka legalizacyjna: e= 0,01g 
- klasa II 
- powtarzalność <= 0,01 g 
- liniowość <= 0,02 g 
- czas pomiaru = 3 s 
- adiustacja   wewnętrzna półautomatyczna 
- wymiary szalki: 180 x 160 mm  
- programy aplikacyjne:  
- suma-netto, 
- liczenie sztuk,  
- ważenie procentowe,  
- interfejs RS 232C do współpracy z 

komputerem lub drukarką 
- kabel waga-komputer 

 

SERWIS  I  WARUNKI GWARANCJI 

 
Termin wykonania zamówienia – maks. 21 dni 

 

 
Gwarancja minimum  -  12 miesięcy (wytrząsarka) 

Gwarancja minimum  -  12 miesięcy (waga) 

 

Czas reakcji od momentu zgłoszenia usterki 
(maksymalnie 72 godziny) 

 

Serwis (gwarancyjny i pogwarancyjny) – lokalizacja 
(nazwa, adres, tel./fax) 

 
 

 
…..................., dnia …..............   _________________________________   
                                                             (podpis upoważnionego przedstawiciela) 
 
 

Część V 
Łaźnia wodna  

Rok produkcji............... Producent..............................................Typ/model........................... 
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW 

Lp. Parametry wymagane Parametry oferowane  
(wypełnia Wykonawca) 

                     TAK/NIE 

1.  Pojemność około 14 dm3  

2.  
Cyfrowy regulator temperatury sterowany 
mikroprocesorem  

 

3.  
Sterowanie temperatury od temperatury otoczenia 
do 95ºC z dokładnością nastawy 0,1 ºC 

 

4.  Funkcja ważenia w krótkim czasie  
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5.  
Na wyświetlaczu cały czas monitorowana 
temperatura w łaźni z możliwością wskazania 
temperatury zadanej 

 

6.  System auto-diagnostyczny  

7.  
Programowanie czasu pracy i czasu opóźnienia 
załączenia urządzenia 

 

8.  
Mechaniczny ogranicznik temperatury 
załączający się w sytuacjach awaryjnych po 
przekroczeniu  o 10ºC temperatury zadanej 

 

9.  Nastawny czas pracy od 1 min do 99,59 godz  

10.  
Elementy grzewcze równomiernie rozłożone na 
całym obwodzie komory łaźni 

 

11.  Rozkład temperatury w łaźni ±0,25ºC  

12.  
Obudowa i wnętrze wykonane z blachy 
nierdzewnej 

 

13.  
Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.) 
580x440x240 mm±5  

 

14.  
Wymiary wewnętrzne (dł. x szer. x wys.) 
350x290x140 mm±5 

 

15.  Waga max 16 kg  

16.  Pojemność 15 l ± 2 l  

17.  Pokrywa wypukła ze stali nierdzewnej  

18.  Możliwośc wypłycenia łaźni o 30 i 60 mm  

19.  
Wykonawca zapewni autoryzowany seriws 
gwarancyjny i pogwarancyjny (dołączyć do 
oferty stosowne oświadczenie) 

 

SERWIS  I  WARUNKI GWARANCJI 

 
Termin wykonania zamówienia – maks. 21 dni 

 

 
Gwarancja minimum  -  36 miesięcy 

 

Czas reakcji od momentu zgłoszenia usterki 
(maksymalnie 72 godziny) 

 

Serwis (gwarancyjny i pogwarancyjny) – lokalizacja 
(nazwa, adres, tel./fax) 

 
 

 
…..................., dnia …..............   _________________________________   
                                                             (podpis upoważnionego przedstawiciela) 
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Część VI 
Cieplarka laboratoryjna 

Rok produkcji............... Producent..............................................Typ/model........................... 
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW 

Lp. Parametry wymagane Parametry oferowane  
(wypełnia Wykonawca) 

Cieplarka wodno – elektryczna TAK/NIE 
1.  Obieg powietrza – naturalny,  

2.  
Temperatura eksploatacji- zakres od temp. 
otoczenia do 70˚C,  

3.  
Nierównomierność temperatury w przestrzeń 
±2˚C,  

4.  
Ciecz pośrednicząca w przekazywaniu ciepła – 
woda (w płaszczu wodnym),  

5.  Napięcie zasilania – 230V/50Hz,  

6.  Objętość komory roboczej 70-90l,  

7.  Elektroniczne sterowanie temperaturą.  

SERWIS  I  WARUNKI GWARANCJI 

 
Termin wykonania zamówienia* 

 

 
Gwarancja minimum 24 miesiące 

 

 
Czas reakcji od momentu zgłoszenia usterki 

(maksymalnie 72 godziny) 

 

Serwis (gwarancyjny i pogwarancyjny) – lokalizacja 
(nazwa, adres, tel./fax) 

 

 
…..................., dnia …..............   _________________________________   
                                                             (podpis upoważnionego przedstawiciela) 
 

Część VII 
Mikrowaga – szt. 1  

Rok produkcji............... Producent..............................................Typ/model........................... 
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW 

Lp. Parametry wymagane Parametry oferowane  
(wypełnia Wykonawca) 

Mikrowaga TAK/NIE 
1.  Obciążenie maksymalne- 5g,  

8.  Dokładność odczytu- 1µg(0,000001g)  

9.  Kalibracja – automatyczna,  

10.  Zasilanie 230V 50Hz,  

11.  
osłona zewnętrzna szalki przed ruchami 
powietrza ,  

12.  Panel pomiarowy elektroniczny,  
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13.  Pamięć pomiarów,  

14.  Drukarka pomiarów.   

SERWIS  I  WARUNKI GWARANCJI 

 
Termin wykonania zamówienia* 

 

 
Gwarancja minimum 24 miesiące 

 

 
Czas reakcji od momentu zgłoszenia usterki 

(maksymalnie 72 godziny) 

 

Serwis (gwarancyjny i pogwarancyjny) – lokalizacja 
(nazwa, adres, tel./fax) 

 

 
 
…..................., dnia …..............   _________________________________   
                                                             (podpis upoważnionego przedstawiciela) 
 

Część VIII 
Wytrząsarka – szt. 1 

Rok produkcji............... Producent..............................................Typ/model........................... 
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW 

Lp. Parametry wymagane Parametry oferowane  
(wypełnia Wykonawca) 

Mikrowaga TAK/NIE 
1.  Wymiary stolika – 40x30cm,  

2.  
Ruch stolika nastawny, orbitalny, po elipsie, 
posuwisto zwrotny,  

3.  
Prędkość obrotowa- 20-300rpm (regulacja co 1 
rpm),  

4.  Średnica ruchu kołowego – 20 mm,  

5.  Maksymalna ładowność 50kg,  

6.  Timer – 1-999 minut (regulacja co 1 minutę),  

7.  Działanie sterowane timerem lub praca ciągła,  

8.  Pamięć – kilka niezależnych programów,  

9.  Wymienna platforma,  

10.  
Ruchome belki ograniczające powierzchnię 
stolika.  

SERWIS  I  WARUNKI GWARANCJI 

 
Termin wykonania zamówienia* 

 

 
Gwarancja minimum 24 miesiące 

 

 
Czas reakcji od momentu zgłoszenia usterki 

(maksymalnie 72 godziny) 
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Serwis (gwarancyjny i pogwarancyjny) – lokalizacja 
(nazwa, adres, tel./fax) 

 

 
…..................., dnia …..............   _________________________________   
                                                             (podpis upoważnionego przedstawiciela) 
 

Część IX 
Analizator biochemiczny z wyposażeniem 

Rok produkcji............... Producent..............................................Typ/model........................... 
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW 

Lp. Parametry wymagane Parametry oferowane  
(wypełnia Wykonawca) 

Analizator biochemiczny ze stacją sterującą – 1 kpl TAK/NIE 

1.  

Automatyczny analizator biochemiczny 
przystosowany do oznaczeń biochemicznych z 
materiału zwierzęcego działający w technologii 
suchej chemii. Zastosowana technologia powinna 
umożliwiać uzyskanie precyzyjnych wyników 
badania niezależnie od wpływu najczęściej 
występujących interferencji: lipemii, hemolizy i 
żółtaczki. 

 

2.  
Rodzaj materiału biologicznego: pełna krew 
tętnicza , pełna krew żylna, surowica, osocze  

3.  

Oznaczane parametry:  
TP, ALB i GLOB, ALKP ,ALT, AMYL, AST, 
GGT, LDH, LIPA, CK, UREA, UCRE, UPRO, 
URIC, CREA, CHOL, TBIL, TRIG, GLU,  
LAC, NH3, PHOS,  Ca, Mg,   
oraz 
Na, K, Cl, pH, PCO2, PO2, SO2, tHb, tCO2, 
HCO3, luka anionowa, BB, BE, O2Ct, StHCO3, 
AaDO2. 

 

4.  

Analizator nie musi mieć budowy zwartej (jedno 
urządzenie) ale może składać się z modułów 
umożliwiających oznaczanie wyżej 
wymienionych parametrów.  

 

5.  

Objętość próby: poniżej 80 µl  dla oznaczeń 
aktywności enzymatycznej, frakcji białkowych, 
GLU, TRIG, NH3, Ca oraz PHOS; poniżej 150 
µl na jedno w pozostałych przypadkach 

 

6.  

Specyfikacja gatunków: pies, kot, koń, bydło, 
świnie, ptactwo, kozy,  owce, myszy, szczury, 
króliki, inne gatunki zwierząt 
dla wyszczególnionych gatunków  w  systemie 
powinny być obecne normy referencyjne. System 
powinien flagować wartości   odbiegające od 
norm 

 

7.  Kalibracja: automatyczna.  
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8.  

Stacja sterująca wyposażona w system 
bazodanowy umożliwiający gromadzenie, 
przechowywanie i analizę wyników. Preferowane 
urządzenia wyposażone w ekran dotykowy 

 

SERWIS  I  WARUNKI GWARANCJI 

 
Termin wykonania zamówienia* 

 

 
Gwarancja minimum 24 miesiące 

 

 
Czas reakcji od momentu zgłoszenia usterki 

(maksymalnie 72 godziny) 

 

Serwis (gwarancyjny i pogwarancyjny) – lokalizacja 
(nazwa, adres, tel./fax) 

 

 
Rok produkcji............... Producent..............................................Typ/model........................... 

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW 

Lp. Parametry wymagane Parametry oferowane  
(wypełnia Wykonawca) 

Stacja do wirowania – 1 kpl TAK/NIE 

1.  

Urządzenie wyposażone w rotor przystosowany do 
probówek typu Eppendorf  lub podobnych. 
Wirówka laboratoryjna wyposażona w system 
chłodzenia wirowanych próbek. 

 

SERWIS  I  WARUNKI GWARANCJI 

 
Termin wykonania zamówienia* 

 

 
Gwarancja minimum 24 miesiące 

 

 
Czas reakcji od momentu zgłoszenia usterki 

(maksymalnie 72 godziny) 

 

Serwis (gwarancyjny i pogwarancyjny) – lokalizacja 
(nazwa, adres, tel./fax) 

 

 
Rok produkcji............... Producent..............................................Typ/model........................... 

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW 

Lp. Parametry wymagane Parametry oferowane  
(wypełnia Wykonawca) 

Stacja do schładzania prób – 1 kpl TAK/NIE 

1.  
Urządzenie  typu „side by side”; klasa energetyczna 
A+; pojemność zamrażalnika pow. 180 L; 
wyposażona w wytwornicę lodu kruszonego 

 

SERWIS  I  WARUNKI GWARANCJI 

 
Termin wykonania zamówienia* 

 

 
Gwarancja minimum 12 miesięcy 
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Czas reakcji od momentu zgłoszenia usterki 

(maksymalnie 72 godziny) 

 

Serwis (gwarancyjny i pogwarancyjny) – lokalizacja 
(nazwa, adres, tel./fax) 

 

 
 
 

Nazwa.................................................................................... 
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW 

Lp. Parametry wymagane Parametry oferowane  
(wypełnia Wykonawca) 

Zestaw do kalibracji i oznaczeń startowych 
 

TAK/NIE 

1.  

 
Parametr             
ALB 
ALKP    
ALT 
AST 
Ca 
CHOL 
CK 
CREA 
GLU 
LDH 
Mg 
NH3 
PHOS 
TP 
TRIG 
Gazometria 

 
Liczba oznaczeń              
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
300 
 

 

SERWIS  I  WARUNKI GWARANCJI 

 
 

Termin wykonania zamówienia* 
 

 
 
…..................., dnia …..............   _________________________________   
                                                             (podpis upoważnionego przedstawiciela) 

 
Część X 

Lepkościomierz rotacyjny cyfrowy 
Rok produkcji............... Producent..............................................Typ/model........................... 

 
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW 

 

Lp. Parametry wymagane Parametry oferowane  
(wypełnia Wykonawca) 
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                                                                                                              TAK/NIE 

 

1. Cyfrowy lepkościomierz rotacyjny  
z niezależnym pomiarem 
temperatury do ciągłych pomiarów 
lepkości zgodnie z normą ASTM D 
2196-86 oraz ISO 2555, 

2. Zestaw wrzecion dyskowych do 
pomiarów względnych w dużych 
próbkach (ok. 500mL) w zakresie 
od 200 mPa-s do 40 kPa-s, 

3. Termostatowane akcesoria do 
pomiarów w zakresie temperatur -
10˚C do +100˚ z kontrolowaną 
prędkością ścinania w układzie 
współosiowych cylindrów 
zgodnych z normą DIN 53019 w 
przedziale od 5mPa-s do 50 Pa-s, 

4. Maksymalna wielkość próbki 
układu cylindrycznego 17ml, 

5. Wykonywanie w trybie 
wolnostojącym procedur 
pomiarowych (automatyzacja 
pomiaru), w tym uzależnionych od 
stanu termostatowania próbki, 

6. Pomiar w trybie wolnostojącym 
lepkości po upływie zadanego czasu 
(tiksotropia) oraz czasu żelowania z 
automatycznym zatrzymaniem 
przyrządu przy przekroczeniu 
określonej wartości zakresu skali, 

7.   Niezależna sonda temperaturowa 
mierząca w zakresie od 100˚C do + 
300˚C, 

8. Możliwość wydruku wyników na 
bezpośrednio podłączoną do 
lepkościomierza drukarkę, 

9. Łożyskowanie osi pomiarowej 
aparatu, 

10. Złącze RS232 do współpracy z 
komputerem oraz złącze Centronics 
do współpracy z drukarką, 

11. Wyjście analogowe sygnału i 
temperatury 0-1V, 

12. Wielkość próbki układu 
cylindrycznego 8mL dla wrzeciona 
18 i 11,5 mL dla wrzeciona 34, 

13. Naczynie pomiarowe z wbudowaną 
sondą temperaturową, 

14. Oprogramowanie współpracujące z 
reometrem służące do starowania 
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przyrządem i rejestracji danych 
pomiarowych, ich obróbki w postaci 
tabel danych, wykresów, modeli 
matematycznych oraz do 
archiwizacji wyników pomiarów, 

15. Lepkościomierz w pełni sterowany 
z poziomu oprogramowania 
zarówno przy pracy punktowej 
(testowe) jak i programowej, 

16.  Modele matematyczne wewnątrz 
programu umożliwiające prostą 
analizę reologiczną z wyliczeniem 
współczynników 
charakterystycznych takich jak 
granica płynięcia i lepkość 
plastyczna (Bingham, cassone, 
Ostwald- DeWaele, Herschel-
Bulkley), 

17. Możliwość eksportowania danych 
do formatu MS Excel, 

18. Ultratermostat z chłodzeniem 
pracujący w zakresie od -20˚C do 
+150˚ umożliwiający pomiary w 
zbiorniku jak i w obiegu 
zewnętrznym, 

19. Funkcja OFFSET termostatu 
służąca do korekty wskazań zgodnie 
z zewnętrznym termometrem. 

20. Ultratermostat umożliwiający 
stabilizację temperatury w zakresie 
±0,05˚C.  

SERWIS  I  WARUNKI GWARANCJI 

 
Termin wykonania zamówienia* 

 

 
Gwarancja minimum 24 miesiące 

 

 
Czas reakcji od momentu zgłoszenia usterki 

(maksymalnie 72 godziny) 

 

Serwis (gwarancyjny i pogwarancyjny) – 
lokalizacja 

(nazwa, adres, tel./fax) 

 

 
…..................., dnia ….................  

 
(podpis upoważnionego przedstawiciela) 

 
 
 

Załącznik nr 3 
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___________________ 
   pieczęć Wykonawcy  
 

Oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 22 ustawy z dnia 29stycznia 2004r. 

prawo zamówień publicznych (Dz.U.  z  2007 r., Nr 232, poz. 1655 ze zm.) 

 
 
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego na ................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

 
Ja (imię i nazwisko): __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
 
w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy (nazwa firmy): __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ ___ 

 
oświadczam, że: 

 1) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

 2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponujemy potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia/ przedstawimy 
pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału 
technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia*, 

 3) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia, 

4) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na 
podstawie art. 24  ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych. 

 
 
Miejsce i data: ............................................ 
 
 
 

_________________________________ 
 (podpis upoważnionego przedstawiciela) 
 

 

 

*
)
-niepotrzebne skreślić 

 

 

 
 

            Załącznik nr 4 
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UMOWA Nr . . . . .  

na dostawę aparatury badawczej do Jednostek organizacyjnych  Uniwersytetu Warmińsko-
Mazurskiego w Olsztynie. 

 
Zawarta w dniu.......... w Olsztynie pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w 
Olsztynie z siedzibą 10-719 Olsztyn-Kortowo, ul. Oczapowskiego 2, zwanym dalej 
„Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 
K a n c l e r z a  dr inż. Wojciecha Cymermana 
a firmą 
................................................................................................ 
z siedzibą przy ...................................................................... 

zwaną dalej „Sprzedawcą”, reprezentowaną przez: 
.............................................................................................................. 
wybraną w trybie przetargu nieograniczonego z dnia ............... 
o następującej treści: 
 

Przedmiot umowy oraz miejsce dostawy 
 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż wraz z dostawą fabrycznie nowej/nowego 

..........................firmy........................model..................., o parametrach technicznych 
szczegółowo określonych w przedmiocie zamówienia i potwierdzonych w ofercie na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

2. Załącznikami stanowiącymi integralną część umowy są: 
a) specyfikacja istotnych warunków zamówienia, a w tym szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia, 
b) oferta, na podstawie której dokonano wyboru Sprzedawcy. 

3. Miejsce dostawy należy uzgodnić z osobą odpowiedzialną za realizację umowy, 
wyznaczoną przez Zamawiającego. 

 
Termin realizacji przedmiotu umowy 

§ 2 

1. Termin realizacji przedmiotu umowy:........................od dnia podpisania umowy.  
2. Jeśli Sprzedawca nie dotrzyma ww. terminu, Zamawiający wyznaczy kolejny termin 

dostawy przedmiotu umowy. W przypadku niedotrzymania kolejnego wyznaczonego 
terminu, Zamawiający może odstąpić od umowy na podstawie § 7 ust. 1 b).  

 
                      Cena i warunki płatności 

§ 3 

1. Cena na podstawie której Zamawiający dokonał wyboru oferty wynosi  ............ PLN  
(słownie:..........................................) z VAT. 

2. Powyższa cena obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu umowy. 
3. Zamawiający zapłaci cenę sprzedaży na podstawie wystawionej faktury VAT. 
4. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest podpisanie protokołu odbioru przedmiotu 

umowy przez obie strony. Kopia protokołu odbioru musi być podłączona do faktury VAT, 
którą otrzymuje Zamawiający. 
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5. Zamawiający zapłaci cenę sprzedaży przelewem na konto wskazane przez Sprzedawcę, w 
ciągu 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. 

6. Faktura VAT wystawiona przez Sprzedawcę powinna zawierać numer umowy z której 
wynika płatność. 

 

Dostawa, instalacja i odbiór przedmiotu umowy 

§ 4 

1. Zamawiający decyduje o sposobie dostawy przedmiotu umowy. 
2. Przedmiot umowy może być dostarczony z wykorzystaniem firmy kurierskiej bądź 

bezpośrednio przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną. 
3. W ramach bezpośredniej dostawy przedmiotu umowy, Sprzedawca jest zobowiązany do: 

a) dostarczenia przedmiotu umowy na miejsce przeznaczenia uzgodnione z osobą 
odpowiedzialną za realizację umowy; 

b) rozpakowania i podłączenia do sieci zasilającej; 
c) uruchomienia i wykazania poprawności działania; 
d) poinstruowania pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego 

przedmiotu umowy.  
4. Dostarczenie i instalacja przedmiotu umowy zostanie dokonana w godz.: 9.00-14.00 po 

uprzednim uzgodnieniu z osobą wyznaczoną przez Zamawiającego do realizacji umowy. 
5. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego 

będzie:..................................................................................................................................... 
6. Dostarczony fabrycznie nowy przedmiot umowy będzie gotowy do pracy i będzie 

posiadał wszelkie niezbędne do właściwego korzystania instrukcje i certyfikaty w języku 
polskim. 

7. Zamawiający dokona odbioru przedmiot umowy pod warunkiem, iż będzie sprawny, 
kompletny i pozbawiony wad. 

8. Odbiór przedmiotu umowy następuje w formie protokołu odbioru, podpisanego przez obie 
strony, stanowiącego Załącznik do niniejszej umowy. Kopię protokołu należy dołączyć do 
faktury VAT. 

 
Warunki gwarancji i serwisu 

 
§ 5 

1. Sprzedawca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia napraw gwarancyjnych w 
okresie gwarancyjnym oraz bez dodatkowych opłat za transport i dojazd. 

2. Termin gwarancji ustala się na: .........................od daty odbioru. 
3. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzić będzie: ............................................... 
4. Czas reakcji serwisu w okresie gwarancyjnym:..................................................................... 
5. Maksymalny czas naprawy wynosi: 14 dni roboczych. 
6. W przypadku niewykonania naprawy w terminie 14 dni roboczych od daty wyznaczonej 

do usunięcia awarii lub ponownego wystąpienia awarii po wykonaniu 3 (trzech) napraw  
tego samego podzespołu, Sprzedawca zobowiązuje się do wymiany przedmiotu umowy na 
nowy, wolny od wad w terminie 3 tygodnie od zaistnienia okoliczności powodujących tę 
wymianę.  

7. W okresie gwarancyjnym naprawy mogą być dokonywane poza miejscem dostawy 
przedmiotu umowy, pod warunkiem, iż Sprzedawca poniesie koszty transportu „od - do” a 
także odpowiedzialność za przedmiot umowy w okresie jego naprawy poza miejscem 
użytkowania. 
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8. Na nowy przedmiot umowy oraz na wymieniony podzespół, okres gwarancji biegnie na 
nowo, od dnia uruchomienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

9. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne na 
zasadach określonych w Kodeksie cywilnym z tym, że o wadach Zamawiający 
obowiązany jest powiadomić Sprzedawcę w ciągu 21 dni od daty jej wykrycia. 

 
Kary umowne 

 
§ 6 

1. Sprzedawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) za odstąpienie od umowy  w wysokości 10% ceny określonej w § 4 ust. 1; 
b) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Sprzedawcy w wysokości 10% 

ceny określonej w § 4 ust. 1; 
c) za niedotrzymanie przez Sprzedawcę terminu dostawy przedmiotu umowy 

określonego w § 2 ust. 1 w wysokości 0,5 % ceny określonej w § 4 ust. 1 za każdy 
dzień opóźnienia; 

d) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokości 0,2% 
ceny określonej w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na 
usunięcie wady.  

2. Zamawiający zapłaci Sprzedawcy kary umowne z tytułu nieuzasadnionego odstąpienia od 
umowy w wysokości 10% ceny określonej w § 4 ust. 1. 

3.  Kary umowne mogą zostać potrącone z ceny określonej w § 4 ust. 1. 
4. Strony mogą dochodzić na ogólnych zasadach odszkodowania przewyższającego kary 

umowne. 
 

 
Warunki odstąpienia od umowy 

 
§ 7 

1. Zamawiający odstąpi od umowy: 
a) gdy zaistniała istotna zmiana okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Sprzedawca może 
żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

b) w sytuacjach określonych w § 6 ust. 1 c) i d)  Sprzedawca nie dotrzyma terminów 
wyznaczonych przez Zamawiającego.  

c) gdy Sprzedawca nie wykonuje obowiązków i innych zapisów wynikających z umowy. 
 

Inne postanowienia umowy 

§ 8 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której, dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zmiana dotyczy terminu 
realizacji umowy.  

      Termin realizacji umowy może ulec zmianie tylko w następujących okolicznościach: 
2.1. działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej, strajku)  mającej bezpośredni 

wpływ na terminowość dostaw; 
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2.2. wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie 
przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy 
Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego. 

4.  Strony zobowiązują się do rozstrzygnięcia wszelkich sporów wynikłych na tle realizacji 
niniejszej umowy przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowę niniejszą sporządzono w trzech egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 
Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Sprzedawcy. 

 
 

ZAMAWIAJĄCY                                 SPRZEDAWCA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


