
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI 
W OLSZTYNIE 

 
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

 
L.dz. 90-0902/804/09              Olsztyn dn. 09.07.2009 r. 
 
Dotyczy: odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę 
aparatury badawczej do Jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-
Mazurskiego w Olsztynie. 
Nr sprawy 104/2009/PN/DZP 
 
Pytanie 1 
Zamawiający wymaga, aby  termin wykonania zamówienia dla części IV i VII wynosił 3 

tygodnie od dnia podpisania umowy. 

Wobec powyższego prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie 3 

tygodniowego terminu dostawy dla części  IV i VII. Na sprowadzenie określonego w SIWZ 

przedmiotu zamówienia w części IV i VII od producenta potrzeba około 5 tygodni. Za 

opóźnienia w dostawie zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną:  0,5 % ceny określonej w 

§ 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia (wzór umowy §6 ust. 1 podpunkt c). Biorąc pod uwagę 

powyższe fakty podpisanie umowy na ww. warunkach związane jest z wysokim ryzykiem utraty 

rentowności kontraktu przez wykonawcę.  

Wydłużenie terminu dostawy umożliwi udział w w/w postępowaniu Wykonawcom, którzy 

sprowadzają przedmiot zamówienia od producentów zagranicznych, a tym samym spowoduję 

większą różnorodność ofert przetargowych.                       

Wobec powyższego proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający jest w stanie zaakceptować 5 

tygodniowy termin dostawy dla części IV i VII i wprowadzić odpowiednie zmiany do SIWZ? 

Odp.  
NIE 

 
Pytanie 2 
Prosimy o wyjaśnienie w związku z sytuacja opisana w punkcie 1 czy Zamawiający wyraża 

zgodę na zmianę zapisu umowy (wzór umowy §6 ust. 1 podpunkt c) na: „ za niedotrzymanie 

przez Sprzedawcę terminu dostawy przedmiotu umowy określonego w §2 ust. 1 w wysokości 

0,1% ceny określonej w  §4 ust.1 za każdy dzień opóźnienia”? 

Odp.  
NIE 

 

Pytanie 3 
Zamawiający wymaga, aby czas wykonania naprawy nie był dłuższy niż 14 dni roboczych od 

daty wyznaczonej do usunięcia awarii.  

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie tego okresu z 14 dni 

roboczych do 21 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych od 

producenta. Dzięki tej zmianie Wykonawcy, którzy sprowadzają części od producenta będą 

mogli dotrzymać terminu naprawy. 

Odp.  
NIE 
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Pytanie 4 
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający zmieni zapis umowy §8 punkt 4  na : „Strony 

zobowiązują się do rozstrzygnięcia wszelkich sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej 

umowy przez właściwy Sąd powszechny.” 

Odp.  
NIE 

 

Pytanie 5 
Zgodnie z SIWZ rozdział V pkt. 6. Oryginalne katalogi producenta zawierające specyfikacje 

techniczne...... 

W związku z odstąpieniem przez producentów  drukowania katalogów prosimy o informacje : 

Czy wystarczy  zamiast oryginalnego katalogu - specyfikacja techniczna urządzenia wraz ze 

zdjęciem 

Odp.  
TAK 

 
Część I 
 
Pytanie 6 
Załącznik nr 2, opis przedmiotu zamówienia: 

Prosimy o wyjaśnienie zapisu w tabeli odczynniki chemiczne i drobne wyposażenie 
laboratoryjne, dlaczego Zamawiający żąda serwisu i warunków gwarancji dla odczynników. 

Zrozumiałe jest gdy chodzi o sprzęt, natomiast w przypadku odczynników trudno mówić o 

serwisie gwarancyjnym i pogwarancyjnym,  czy o momencie zgłoszenia usterki. 

Wnosimy zatem o usunięcie wszystkich zapisów dotyczących Serwisu i warunków gwarancji w 

tabeli odczynniki chemiczne i drobne wyposażenie laboratoryjne 
Odp. 
Jest to oczywista pomyłka, tabelka zostanie poprawiona. Zamawiający zamieści poprawiony 

Załącznik nr 2. 

 
Pytanie 7 
Załącznik nr 2, opis przedmiotu zamówienia, zestaw do analizy DNA wraz z wyposażeniem, 

zestawienie parametrów, Punkt 7. 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie zapisu „paskami 8 próbówkowymi (0,2 ml) oraz 

pojedynczymi probówkami” , czyli na zostawienie  zapisu w brzmieniu: 

„Blok przystosowany do pracy z płytkami 96 dołkowymi” 

Odp. 
TAK  

 

Część II 
 
Pytanie 8 
Czy Zamawiający dopuści komorę z zakresem regulacji temperatury w inkubatorze od +5ºC od 

temperatury otoczenia do +45ºC 

Odp. 
NIE 

 
Pytanie 9 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie wykonane z tworzyw sztucznych, wyposażone w 

transparentny panel przedni i górny w celu zapewnienia wygody pracy? 

Odp. 
NIE 
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Pytanie 10 
Czy Zamawiający dopuści komorę o szerokości roboczej 80 cm, głębokości 50 cm i wysokości 

48 cm? 
Odp. 
NIE 

 
Część IV 
 
Pytanie 11 
Czy Zamawiający w części IV dopuści wagę z działką legalizacyjną 0,1g zamiast 0,01? 

Odp.  
NIE 

 
Pytanie 12 
Czy Zamawiający w części IV dopuści wagę z szalką o wymiarach 195mmm x 195mm zamiast 

180mm x 160mm?  

Odp. 
NIE 

 

Część VI 
 

Cieplarka laboratoryjna 

Pytanie 13 
Czy Zamawiający dopuści cieplarkę o pojemności 110 litrów z płaszczem powietrznym? 

Odp. 
Tak, pod warunkiem, iż będzie posiadała elektroniczną regulację temperatury. 

 

 

 
 

        Z poważaniem 

 KANCLERZ 

                                                                                     Dr inż. Wojciech Cymerman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sporządziła: mgr Anna Adamkiewicz 

______________________________________________________________________________ 
10-957 OLSZTYN, Kortowo, ul. Oczapowskiego 2, tel. 089 524 51 11, 089 524 52 15, 089 524 51 81, 

089 523 34 20, fax (89) 523-32-78. 

 


