
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI 
W OLSZTYNIE 

 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

 

     

L.dz. 90-0902/950/08                                Olsztyn dn.07.10.2008 r.  
 
 
Dotyczy: odpowiedzi na pytania (2) do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na 
dostawę sprzętu medycznego do Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-
Mazurskiego w Olsztynie.   
Nr sprawy 150/2008/PN/ZZP 
 
 
 
Pytanie do SIWZ 
Pytanie 1 
Czy Zamawiający dopuszcza dołączenie do oferty oryginalnych prospektów producenta w 

języku angielskim? 

Odp.  
Nie, zamawiający oczekuje tłumaczenia treści katalogów na język polski. 

 
Pytanie 2 
W § 4 pkt. 3 wzoru umowy Zamawiający wymaga wymiany przedmiotu zamówienia na nowy po 

wykonaniu 3 napraw tego samego podzespołu. Wymóg ten jest w naszej ocenie bezpodstawny, 

gdyż dotyczy np. sytuacji, w której trzykrotnie ulegnie awarii jeden podzespół aparatu, co może 

nie mieć znaczącego wpływu na sprawność reszty aparatu. 

Wobec powyższego prosimy o zmianę wymogów: „(...) po wykonaniu 3 napraw tego samego 

podzespołu Sprzedawca zobowiązuje się do wymiany przedmiotu zamówienia na nowy, wolny od 

wad (...)” na: „(...) po wykonaniu 3 napraw tego samego podzespołu Sprzedawca zobowiązuje 

się do wymiany podzespołu na nowy, wolny od wad(...)” 

Odp.  
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień umowy w tym zakresie. 

 
Pytanie 3 
Czy Zamawiający zmodyfikuje postanowienia §5 pkt. 1 b w ten sposób, że zmieni wysokość 

kary umownej na 0,1 % ceny określonej w § 3 pkt. 2 za każdy dzień opóźnienia w dostawie 

przedmiotu umowy? 

Postanowienia takie zgodne są z zasadą równości stron na gruncie prawa cywilnego, bowiem 

świadczenie określone w wysokości wskazanej przez Zamawiającego jest za wysokie w stosunku 

do straty, jaką mógłby ponieść w razie zaistnienia opóźnienia. 

Odp.  
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień umowy w tym zakresie. Termin 

realizacji przedmiotu zamówienia można przesunąć na prośbę Wykonawcy w toku postępowania 

lub aneksem do umowy w przypadku kiedy Wykonawca udowodni zaistnienie okoliczności 

których nie dało się wcześniej przewidzieć. 

 

Pytanie 4 
W punkcie V SIWZ są podpunkty: Certyfikat CE do Części VI pkt. 2, oryginalne materiały 

techniczne producenta tj. specyfikacje techniczne (Produkt Data, Data Sheet, Technical 

Specification etc) w języku polskim do Części VI pkt. 3, proszę o wyjaśnienie czego dotyczą. 

Odp.  
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Wyżej wymienione dokumenty dotyczą: Aparatu USG z głowicami liniowymi 3 i 5 MHz z 

przystawkami Doplerowskimi – 2szt. W SIWZ pojawił się błąd, punkt 3 w Cześci VI nie istnieje. 

Zamawiający dokona sprostowania zapisów SIWZ w osobnym dokumencie. 

 
Część I  - Wyposażenie prosektorium 
 
Stół sekcyjny mobilny-podnoszony 4 szt. 
Pytanie 2 
dotyczy pkt.  1 
Stół sekcyjny „mobilny” ma posiadać wymiary łącznie ze zlewozmywakiem dł. Ok. 200 cm i 

szer. ok. 80 cm? 

Odp.  
Zamawiający wymaga wykonania blatu roboczego pełnowymiarowego o dł. ok. 200cm   
 
Pytanie 3 
Czy Zamawiający może wyjaśnić co rozumie przez określenie „zlewozmywak”? Czy jest to 

standardowy zlew 1 lub 2 komorowy taki jaki stosowany w gastronomii, czy może sam odpływ 

cieczy z blatu? Czy Zamawiający może podać ewentualnie wymiar zlewu. Zwracamy uwagę, że 

przy zastosowaniu zlewu o standardowych wymiarach, blat roboczy miałby ok. 150-160 cm 

długości, niemożliwe byłoby na nim przeprowadzanie normalnej, standardowej sekcji zwłok, a 

jedynie poszczególnych organów! 

Odp.  
Zamawiającemu przez określenie zlew , rozumie odpływ do zagłębionego „zlewiku”  o max; 

wymiarach ok.  10cmx15cm x10 cm . Zamawiający dopuszcza również  odpływ cieczy 

bezpośrednio przez otwór odpływowy wykonany w blacie . Blat ma być tak wyprofilowany aby 

zapewnić spływ cieczy do „zlewiku” lub otworu odpływowego. 

 
Basen do przechowywania 4 zwłok w formalinie 
Pytanie 4 
dotyczy pkt. 2 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie basenu z 2 miejscami na zwłoki? 

Odp.  
Nie . Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga wykonania basenu zgodnie z zapisami 

SIWZ tj. na 4 zwłoki. 

 
Pytanie 5 
dotyczy pkt. 4 
Czy Zamawiający dopuści basen o wymiarach ok. 110x gł.90 x dł. 200 cm? Basen taki posiada 

dwa miejsca na zwłoki. 

Odp.  
Nie . Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga wykonania basenu zgodnie z zapisami 

SIWZ. 

 
Pytanie 6 
dotyczy pkt. 7 
Czy Zamawiający zrezygnuje z mocowania pokrywy do konstrukcji basenu za pomocą 

zawiasów? W proponowanym przez nas systemie podnoszenia pokrywy zawiasy są zbędne. 

Odp.  
Tak. Zamawiający dopuszcza.  
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Pytanie 7 
dotyczy pkt. 10-11 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie basenu z otwieraniem pokrywy i podnoszeniem zwłok 

do wysokości brzegu basenu za pomocą podnośnika elektrycznego montowanego na suficie 

pomieszczenia? 

Odp.  
Nie Zamawiający nie dopuszcza. Pokrywa ma być otwierana za pomocą systemu 

hydraulicznego. System elektryczny może spowodować wybuch łatwopalnych oparów . 

Bezpieczeństwo p.pożarowe jest dla Zamawiającego  priorytetem . Zamawiający wymaga aby w 

folderach producenta ze zdjęciami ,które należy dołączyć do oferty , znalazły się   zdjęcia 

systemu podnoszenia pokrywy . 

 
Część IV 
 
Konsola radiologiczna z oprogramowaniem 
Pytanie 8 
Prosimy o określenie z jakich urządzeń medycznych będą generowane obrazy do konsoli, 

prosimy o podanie symbolu urządzeń producenta? 

Odp.  
Konsola ma obsługiwać programowo pliki generowane w wielorzędowej Tomografii 

Komputerowej i Rezonansu Magnetycznego uniwersalnym zapisie DICOM  

Zamawiający nie może wskazać producenta urządzeń, takie wskazanie narusza zasady ustawy o 

przetargach publicznych 

 
Pytanie 9  
dotyczy pkt. 5 i) 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat USG z głowicą endocavitarną o zakresie 

częstotliwości pracy 4.0-8.0 MHz? 

Odp.  
NIE. 

 
Pytanie 10 
dotyczy pkt. 5 j) 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat USG , który na dzień dzisiejszy nie posiada 

możliwości podłączenia głowicy rektalnej dwupłaszczyznowej, natomiast posiada możliwość 

podłączenia jednopłaszczyznowej, szerokopasmowej głowicy rektalnej? 

Odp.  
NIE 

 
Część V 
Pytanie  
dotyczy pkt. 2 
Co znaczy dla Państwa tablica przenośna? Czy to znaczy, że dostarczana ze śrubami i 

montowana na ścianie czy też to ma być tzw. akademicka tablica obrotowo- jezdna? Ta druga 

opcja jest dużo droższa, stąd potrzeba wyjaśnienia. 

Odp.  
Akademicka tablica obrotowo- jezdna 

 
Pytanie  
dotyczy pkt. 1 
Czy jeśli dysponujemy opisami w zakresie zadania V w języku angielskim czy można je 

dołączyć. Opis pomocy, m.in. szkieletów nie jest rozbudowany i ze specyfikacji technicznej 
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angielskiej, którą posiadamy (opis+zdjęcie) jasno wynika, że produkt spełnia Państwa 

oczekiwania.  

Odp.  
Zgodnie z § 4 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te 

dokumenty mogą być składane (Dz. U. z dnia 24 maja 2006 r., nr 87, poz. 605), dokumenty 

sporządzone w języku obcym, są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym 

przez wykonawcę.                                                                                                               

 

                                                                             Z poważaniem: 
                                                                                                              

KANCLERZ 

                                                                                             Dr inż. Wojciech Cymerman 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: mgr Anna Adamkiewicz 

______________________________________________________________________________ 
10-957 OLSZTYN, Kortowo, ul. Heweliusza 12, tel. 089 524 51 11, 089 524 51 81, 089 523 34 20,  

fax 089 523-32-78. 


