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ulHeweliusza 6(CLU)  pok312 przedmiar PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 KNR-W 4-02

0317-05
Demontaż starego dygestorium chemicznego z demontazem i zaslepieniem
podejść wod.kan.gaz.wentylacji mech.

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

2 KNR-W 4-02
0212-06
z.sz.3.3.1.
9904-1 

Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową -
obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego

msc.

Przedmiar dodatkowy - łączna długość
4 m 4.000
 
2 msc. 2.000

RAZEM 2.000
3 KNR-W 4-02

0111-01
z.sz.3.3.2.
9903-02 

Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czerpalnego, hydrantu lub baterii
- połączenie sztywne o śr. 15 mm - pomieszczenia służby zdrowia lub szkol-
nictwa wyższego

szt.

Przedmiar dodatkowy - łączna długość
4 m 4.000
 
2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
4 KNR-W 4-02

40201-01
Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokąt-
nym lub okrągłym i obwodzie do 1000 mm

m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

5 KNR-W 2-17
0101-03
z.o.3.6.
9904-1 

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kwasoodporej, prostokątne, typ A/I o
obwodzie do 1000 mm lub okrągłe o śred.200mm- udział kształtek do 35 % -
obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego

m2

12 m2 12.000
RAZEM 12.000

6 KNR-W 4-02
0308-02
z.sz.3.3.1.
9906-1 

Wymiana kurka gazowego przelotowego o śr. 20 mm w instalacjach - obiekty
służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

7 KNR-W 4-02
0311-01

Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych o śr. 15-20 mm m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

8 KNR-W 2-15
0304-02
z.sz.3.4.
9907 

Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o
śr.nom. 20 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty służby
zdrowia lub uczelni

m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

9 KNR-W 2-15
0307-01

Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazo-
mierzem w budynkach

lokal.

1 lokal. 1.000
RAZEM 1.000

10 KNR-W 2-15
0126-04

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i mie-
dzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)

m

Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności
1 prób. 1.000
 
4 m 4.000

RAZEM 4.000
11 KNR-W 2-17

0148-01
z.o.3.6.
9904-2 

Wymiana podstawy dachowe stalowe ocynkowane prostokątne typ A o obwo-
dzie do 1000 mm, w kolorze dachówki, w układach kanałowych - obiekty służ-
by zdrowia lub szkolnictwa wyższego

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

12 KNR-W 2-17
0130-02
z.o.3.6.
9904-2 

Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kwasoodporne prostokątne, typ A
do przewodów o obwodzie do 1200 mm lub okrągłe o sred.200mm- obiekty
służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

13 KNR-W 2-17
0143-01
z.o.3.6.
9904-2 

Wymiana wyrzutni dachowej prostokątne kwasoodporne typ A i B , lub okragłej
o sred.200mm, o obwodzie do 1300 mm - obiekty służby zdrowia lub szkolnict-
wa wyższego

szt.

2 szt. 2.000
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ulHeweliusza 6(CLU)  pok312 przedmiar PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 2.000

14 KNR-W 2-17
0201-01
z.o.3.6.
9904-3 

Wymiana wentylatory promieniowe lub dachowy, chemoodporny, kwasoodpor-
ny  o średnicy otworu ssącego do 200 mm ,o wydajnosci zapewniajacej wy-
mianę powietrza w dygestorium 800m3/h- obiekty służby zdrowia lub szkolnict-
wa wyższego

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

15 KNR-W 2-15
0315-01

Podłaczenie nowego dygestorium do wody, kanalizacji,gazu, wentylacji me-
chanicznej

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

16 KNR-W 2-17
0205-01
z.o.3.6.
9904-3 

Zespół nawiewny wentylator osiowy o średnicy otworu ssącego do 400 mm z
wirnikiem na wale silnika - do wentylacji przewodowej , o wydatku  ok.2000m3/
h - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

17 KNR-W 2-17
0210-02
z.o.3.6.
9904-3 

Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kołowym o średnicy do 315
mm - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

18 KNR-W 2-17
0131-03
z.o.3.6.
9904-2 

Kaseta z filtrem  klasy EU4  prostokątna z króćcami do przewodów o śr. do
315 mm - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

19 KNR-W 2-17
0320-01

Nagrzewnice elektryczna o mocy 21kw w obudowie z króccami o sred.315mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

20 KNR-W 2-17
0114-03
z.o.3.6.
9904-1 

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe,ocynkowane, typ B/I o śr. do
315 mm - udział kształtek do 55 % - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa
wyższego

m2

10 m2 10.000
RAZEM 10.000

21 KNR-W 2-17
0144-02
z.o.3.6.
9904-2 

Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kołowe ,stalowe ocynkowane w kolorze da-
chówki ,typ C do przewodów o śr. do 315 mm - obiekty służby zdrowia lub
szkolnictwa wyższego

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

22 KNR-W 2-17
0138-01
z.o.3.6.
9904-2 

Kratki wentylacyjne kwasoodporna typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do
przewodów stalowych i aluminiowych - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa
wyższego

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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