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Do wiadomości

uczestników postępowania

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

przetargu nieograniczonego pt. Dostawa aparatury specjalistycznej do Laboratoriów na

Kortowie III w ramach realizacji projektu finansow anego z Programu Operacyjnego Rozwój

Polski Wschodniej 2007 — 2013 pt. „Rozbudowa, modernizacja i wyposa żenie zespołu

laboratoriów edukacyjno — badawczych technologii, jako ści i bezpieczeństwa zdrowotnego

żywności"

Działaj ąc na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych, uprzejmie

informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły od wykonawców następujące

zapytania :

Pytanie nr 1.

Dotyczy części nr 23 — dojarka przewo źna wraz z myjnią aparatów oraz pakietem startowym

środków higienicznych: 

Pkt. 1.1 Czy to są wymiary minimalne ? mamy dojarkę o mniejszej wysokości i długości

Odpowiedź :

Zamawiaj ący wyjaśnia, iż zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia

dopuszczalne wymiary dojarki wynoszą:

— Szerokość 570 mm - 670 mm,

— Wysokość 1050 mm —1250 mm,
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— Długość 1200 mm —1400 mm.

Z uwagi na postawione pytanie, Zamawiaj ący podtrzymuje dotychczasowe zapisy

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, gdyż nie określili Państwo wysokości

i długości dojarki, którą chcielibyście Państwo zaoferować .

Pytanie nr 2.

Dotyczy części nr 23 — dojarka przewo źna wraz z myjni ą ąparatów oraz pakietem startowym

środków higienicznych: 

Pkt. 1.6 pulsator dla kóz według naszej wiedzy powinien być 50/50? czy ma być 60/40?

Odpowiedź :

Zamawiaj ący wyjaśnia, iż pulsator dla kóz powinien mieć 90 taktów /min. przy proporcji

60/40 zgodnie z dotychczasowymi zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 3.

Dotyczy części nr 23 — dojarka przewo źna wraz z myjni ą ąparatów oraz pakietem startowym

środków higienicznych: 

Pkt. 2.1 Myjnia aparatów jest dosyć drogim urządzeniem, raczej lepszym rozwiązaniem jest

aparat wspomagaj ący mycie, chyba, że ma być myte wiele dojarek, z zapytania wynika, że

chodzi o jedną. Czy możemy podać alternatywne rozwiązanie z aparatem?

Odpowiedź :

Zamawiaj ący wyjaśnia, iż myjnia ma podawać roztwór myj ący lub płuczący do aparatu

udojowego lub do kilku aparatów na raz, drugi taki sam obieg ma realizowa ć podobne funkcje

dla bańki. Jeżeli aparat wspomagaj ący mycie spełnia te funkcje jest dopuszczalny.

Pytanie nr 4.

Dotyczy części nr 23 — dojarka przewo źna wraz z myjnią aparatów oraz pakietem startowym

środków higienicznych: 

Pkt. 2.2 Wanna wraz z montażem? czy chodzi o wannę z rurami montażowymi, z systemem

mocuj ącym do samodzielnego zamocowania (parę wkrętów w ścianę, prosta czynność do

wykonania) czy wann ę z usługą zamocowania do ściany?
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ZASTĘPCA LEFdZA

Odpowiedź :

Zamawiaj ący wyjaśnia, iż dostarczona wanna powinna być zamontowana na ścianie

i uruchomiona zgodnie z zapisami specy fikacji istotnych warunków zamówienia.

+N'ojcie• Samulowski

Podpis oso sy uprawnionej
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