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Olsztyn dnia 25 czerwca 2010 r.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

ul. Oczapowskiego 2

10 — 719 Olsztyn Do wszystkich uczestników post ępowania

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór
dostawcy Wyposażenia Laboratorium Bada ń i Ochrony Bioróżnorodności — Dostawa i instalacja: zestawu do hodowli
mikroorganizmów, hodowli ro ślin, hodowli i przechowywania komórek zwierząt; systemu do obserwacji mikroorganizmów;
zestawu do badań DNA ro ślin; zestawu do prowadzenia obserwacji ultrastruktury ro ślin; zestawu do analizy procesów
fizjologicznych ro ślin; zestawu aparatury uzupełniaj ącej do analiz biochemicznych ro ślin i nasion; mikroskopu
fluorescencyjnego z kamerą i oprogramowaniem do kariotypowania; mikrotomu rotacyjnego; zestawu urządzeń do obserwacji
mikroskopowych; zestawu do analizy i archiwizacji obrazu oraz zestawu mikroskopów badawczych
i zestawu do pomiarów warunków środowiskowych w ramach projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski
Wschodniej 2007-2013 „Wyposa żenie w sprzęt aparaturowy Centrum nutri-bio-chemicznego Uniwersytetu Warmi ńsko-
Mazurskiego w Olsztynie", Osi Priorytetowej I Nowoczesna Gospodarka, Działanie 1.3. Wspieranie innowacji. Nr projektu:
POPW.01.03.00-28-020/09 (Ogłoszenie w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej pod nr 2010/S 103-156486
z dnia 29.05.2010 r. ).

Działaj ąc na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych, informujemy,

jż w przedmiotowym postępowaniu wp łynęły do Zamawiającego następujące zapytania:

Pakiet 1 - autoklaw
1. Czy Zamawiaj ący dopuści autoklaw o pojemności 75 litrów i szerszym zakresie temperatur

sterylizacji 110 - 140°C?
Odp.: Tak, Zamawiaj ący dopuszcza mo żliwość zaoferowania autoklawu o pojemno ści 75 litrów

i szerszym zakresie temperatur sterylizacji 110 - 140°C.

2. Czy Zamawiaj ący dopu ści autoklaw w którym wytwornica pary sterowana jest za pomocą
przycisku?

Odp.: Tak, Zamawiaj ący dopuszcza możliwość zaoferowania autoklawu w którym wytwornica pary
sterowana jest za pomocą przycisku.

3. Czy autoklaw powinien posiada ć wyświetlacze temperatury oraz czasu?
Odp.: Tak, autoklaw powinien posiadać wyświetlacze temperatury i czasu.

Pakiet 2 — komora anaerobowa
4. Czy komora robocza powinna posiada ć pojemność przynajmniej 200 szalek?
Odp.: Nie jest wymogiem koniecznym aby komora robocza posiada ła pojemno ść 200 szalek.

5. Czy temperatura w komorze powinna posiadać zakres ustawiania temperatury w zakresie +5°C
powyżej temperatu ry otoczenia do +45°C?

Odp.: Komora nie musi być wyposażona w stabilizacj ę temperatury .

6. Czy komora powinna posiadać własny stelaż czy też umożliwiać umieszczenie jej na stole
roboczym Zamawiającego, przez co jej głębokość zewnętrzna powinna być nie większa niż 66 cm,
a szerokość zewnętrzna nie większa niż 80cm?
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Odp.: Komora powinna umożliwić umieszczanie na stole roboczym. D ługość powinna być nie większa
od 90 cm a szeroko ść od 70 cm.

7. Czy urządzenie powinno posiadać alarm niskiego poziomu gazu?
Odp.: Tak, urządzenie powinno posiadać alarm niskiego poziomu gazu.

8. Czy urządzenie powinno posiadać automatyczną kontrolę wilgotności?
Odp.: Urządzenie nie musi posiadać automatycznej kontroli wilgotno ści.

Pakiet 3 — Komora laminarna
9. Czy Zamawiaj ący dopuści komorę laminarną o szerokości roboczej 630mm?
Odp.: Tak, Zamawiaj ący dopuszcza możliwość zaoferowania komo ry laminarnej o szerokości roboczej

630 mm.

10. Czy panel sterowania komo ry laminarnej powinien być wjęzyku polskim?
Odp.: Tak, panel sterowania komory laminarnej powinien być w języku polskim jednocześnie
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania panelu sterowania wj ęzyku angielskim.

Pakiet 5 — zamrażarka
11. Czy Zamawiaj ący dopuści zamrażarkę o pojemności 489,9 litra?
Odp.: Tak, Zamawiaj ący dopuszcza mo żliwość zaoferowania zamrażarki o pojemno ści 489,9 litra.

12. Czy Zamawiaj ący dopuści zamrażarkę o wymiarach (WxSxG): 197,6 x 84,6 x 94,0 cm?
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza mo żliwość zaoferowania zamrażarki o wymiarach (WxSxG):

197,6 x 84,6 x 94,0 cm.

13. Czy Zamawiaj ący dopuści zamrażarkę o wymiarach (WxSxG): 197,6 x 103,6 x 94,0 cm?
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania zamrażarki o wymiarach(WxSxG):

197,6 x 103,6 x 94,0 cm.

14. Czy system awaryjnego podtrzymywania temperatury powinien być dedykowany do oferowanego
urządzenia i być zintegrowany w obudowie zamra żarki?

Odp.: System podtrzymywania temperatu ry nie musi być zintegrowany w obudowie zamra żarki

15. Czy Zamrażarka powinna posiadać alarmy informujące o spadku temperatury, otwarcia drzwi,
zanieczyszczenia uszczelki drzwi, zanieczyszczenia filtra powietrza oraz zaniku napi ęcia?

Odp.: Tak, zamrażarka powinna posiada ć alarmy informuj ące o spadku temperatury, otwarcia drzwi,
zanieczyszczenia uszczelki drzwi, zanieczyszczenia filtra powietrza oraz zaniku napi ęcia.

16. Czy parametry techniczne powinne by ć potwierdzone folderem producenta?
Odp.: Tak, zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ w rozdz. VI pkt. B. Dokumenty dodatkowe

w punkcie 3 Zamawiaj ący wymaga dołączenia folderu, katalogu zawierającego opis, fotografie
oraz specyfikacje oferowanego asor tymentu.

Pakiet 8 — komora laminarna
17. Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną o szerokości roboczej 630mm?
Odp.: Tak, Zamawiaj ący dopuszcza możliwość zaoferowania komory laminarnej o szerokości roboczej

630mm.

18. Czy panel sterowania komory laminarnej powinien być w języku polskim?
Odp.: Panel sterowania mo że być w j ęzyku polskim lub angielskim.

19. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o masie 150kg?
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Odp.: Nie, Zamawiaj ący nie dopuszcza możliwości zaoferowania urządzenia o masie 150kg.

Pakiet 11— inkubator CO2
20. Czy Zamawiaj ący dopuści urządzenie z wyświetlaczem LCD?
Odp.: Tak, Zamawiaj ący dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia z wyświetlaczem LCD.

21. Czy Zamawiający dopuści inkubator o pojemno ści 40 litrów?
Odp.: Zamawiaj ący nie dopuszcza możliwości zaoferowania inkubatora o pojemności 40 litrów.

22. Czy Zamawiający dopuści inkubator z czujnikiem CO2 opar tym o termoprzewodnictwo (TC)?
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza mo żliwość zaoferowania inkubatora z czujnikiem CO2 opartym
o termoprzewodnictwo (TC).

23. Czy Zamawiaj ący dopuści inkubator o wymiarach zewnętrznych (SxWxG): 47x47x60cm?
Odp.: Zamawiaj ący nie dopuszcza możliwości zaoferowania inkubatora o proponowanych wymiarach.

24. Czy Zamawiaj ący dopuści inkubator o wymiarach wewn ętrznych (SxWxG): 30,5x 35,5x 35,5em?
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania inkubatora o proponowanych wymiarach.

25. Czy dopuszcza si ę urządzenie bez sterylizacji gorącym powietrzem?
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania urządzenia bez sterylizacji gorącym

powietrzem.

Pakiet 12 — zamrażarka
26. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o pojemności 489,9 litra?
Odp.: Tak, Zamawiaj ący dopuszcza możliwość zaoferowania zamrażarki o pojemności 489,9 litra.

27. Czy Zamawiaj ący dopuści zamrażarkę o wymiarach (WxSxG): 197,6 x 84,6 x 94,0 cm?
Odp.: Tak, Zamawiaj ący dopuszcza możliwość zaoferowania zamrażarki o wymiarach (WxSxG): 197,6 x

84,6 x 94,0 cm.

28. Czy Zamawiaj ący dopuści zamrażarkę o wymiarach (WxSxG): 197,6 x 103,6 x 94,0 cm?
Odp.: Zamawiaj ący nie dopuszcza możliwości zaoferowania zamrażarki o powyższych wymiarach.

29. Czy system awaryjnego podtrzymywania temperatu ry powinien być dedykowany do oferowanego
urządzenia i być zintegrowany w obudowie zamra żarki?

Odp.: Tak, system awaryjnego podtrzymywania temperatury powinien być dedykowany do oferowanego
urządzenia i być zintegrowany w obudowie zamra żarki.

30. Czy Zamrażarka powinna posiadać alarmy informujące o spadku temperatury, otwarcia drzwi,
zanieczyszczenia uszczelki drzwi, zanieczyszczenia filtra powietrza oraz zaniku napi ęcia?

Odp.: Tak, zamrażarka powinna posiadać alarmy informuj ące o spadku temperatury, otwarcia drzwi,
zanieczyszczenia filtra powietrza oraz zaniku napi ęcia – inne też dopuszczalne.

31. Czy parametry techniczne powinne by ć potwierdzone folderem producenta?
Odp.: Tak, zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ w rozdz. VI pkt. B. Dokumenty dodatkowe

w punkcie 3 Zamawiaj ący wymaga dołączenia folderu, katalogu zawierającego opis, fotografie
oraz specyfikacje oferowanego asortymentu.

Pakiet 15 — komora laminarna
32. Czy dwa duże filtry REPA powinny być obsługiwane dwoma niezależnymi wentylatorami?

Rozwiązanie to gwarantuje stabilno ść laminarnego przepływu powietrza co rzutuje na bezpiecze ństwo
Operatora, produktu i środowiska?
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Odp.: Tak, dwa duże fi ltry REPA powinny być obsługiwane dwoma niezale żnymi wentylatorami.

33. Czy Zamawiaj ący dopuści lampę UV umieszczoną w górnej przedniej części komory roboczej?
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza mo żliwość zaoferowania lampy UV umieszczonej w górnej przedniej

części komory roboczej.

34. Czy na czas działania lampy UV, komora ma automatycznie przechodzi ć w tryb niższego
przepływu powietrza (tzw. Stand-by), aby nie ryzykować uszkodzenia wentylatorów?

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie lecz nie wymaga.

35. Czy parametry techniczne powinny być potwierdzone oryginalnym folderem producenta?
Odp.: Tak, zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ w rozdz. VI pkt. B. Dokumenty dodatkowe

w punkcie 3 Zamawiaj ący wymaga dołączenia folderu, katalogu zawierającego opis, fotografie
oraz specyfikacje oferowanego asor tymentu.

36. Czy komora powinna posiadać certyfikat bezpieczeństwa mikrobiologicznego EN 12469, wydany
przez niezależne laboratorium akredytowane?

Odp.: Nie jest wymagane aby komora posiada ła certyfikat bezpiecze ństwa mikrobiologicznego EN 12469.

37. Czy komora laminarna powinna być wyposażona w regulowaną podstawę w zakresie co najmniej 750
— 900mm, co pozwala na dopasowanie wysokości roboczej blatu do potrzeb osoby pracuj ącej?

Odp.: Zamawiaj ący dopuszcza powyższe rozwiązanie lecz nie wymaga.

38. Czy Zamawiający wymaga, aby komora umo żliwiała umycie wewnętrznej powierzchni szyby,
poprzez dostęp do niej zarówno poni żej dolnej krawędzi oraz powyżej górnej krawędzi bez
dodatkowego demontażu jakichkolwiek elementów komory. Jest to rozwiązanie pozwalaj ące na
zachowanie czysto ści w całej komorze roboczej.

Odp.: Tak, Zamawiaj ący wymaga, aby komora umo żliwiała umycie wewnętrznej powierzchni szyby,
poprzez dostęp do niej zarówno poni żej dolnej krawędzi oraz powyżej górnej krawędzi bez dodatkowego
demontażu jakichkolwiek elementów komo ry .

Pakiet 22 — elektroforeza
39. Czy aparat do elektroforezy powinien by ć wyposażony w poziomicę?
Odp.: Nie, Zamawiaj ący nie wymaga poziomicy.

40. Czy aparat do elektroforezy powinien by ć wykonany z jednej części (nie klejony)?
Odp.: Tak, aparat powinien być wykonany z jednej części.

Pakiet 32 — spektrofotometr
41. Czy zamawiający dopuści spektrofotometr z innym monochromatorem ni ż Littrowa, np. Czerny

Turner?
Odp.: Nie, Zamawiaj ący nie dopuszcza możliwości zaoferowania powyższego spektrometru.

42. Czy dopuszcza się szerokość szczeliny 2nm?
Odp.: Zamawiaj ący dopuszcza mo żliwość zaoferowania szeroko ść szczeliny 2nm.

43. Czy Zamawiający dopuści spektrofotometr o zakresie: -0,3 - 3.0A, 0 - 100%T?
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania spektrofotometru o zakresie: -0,3 - 3.0A,

0 - 100%T

Pakiet 33 — wirówka
44. Czy Zamawiający może okreś lić rodzaje rotorów oraz wyposa żenia wirówki?
Odp.: Zamawiaj ący dookreś la opis przedmiotu zamówienia:
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o Rotor wychyłowy na 4 zawieszki
o Rotor stałokątowy, 6x15/10 ml, z pojemnikami kąt 45°
o Rotor stałokątowy, 36x2,2/1,5 ml, hermetycznie uszczelniany.

45. Czy wirówka powinna posiadać mocowanie rotorów bez użycia narzędzi (np. śrubokręt, imbus)?
Rozwiązanie to zapewnia szybkę, wygodną i bezpieczną wymianę rotorów.

Odp.: Tak, wirówka powinna posiadać mocowanie rotorów bez użycia narzędzi (np. śrubokręt, imbus ).

46. Czy wirówka powinna posiada ć wyświetlacz LCD, pokazuj ący parametry wirowania takie jak: czas,
temperatura, realizowany program?

Odp.: Tak, wirówka powinna posiadać wyświetlacz LCD, pokazuj ący parametry wirowania takie jak:
czas, temperatura, realizowany program.

Pakiet 36 —wirówka
47. Czy Zamawiaj ący dopuści wirówkę z zakresem prędkości 300 --15 200rpm (25 630xg)?
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania wirówki z zakresem prędkości

300-15 200rpm (25 630xg).

48. Czy wirówka powinna posiadać mocowanie rotorów bez użycia narzędzi (np. śrubokręt, imbus)?
Rozwiązanie to zapewnia szybką wygodną i bezpieczną wymianę rotorów.

Odp.: Nie, wirówka nie musi posiadać mocowania rotorów bez użycia narzędzi.

Pakiet 37 — wirówka
49. Czy Zamawiaj ący dopuści wirówkę z wyświetlaczami LED?
Odp.: Zamawiaj ący nie dopuszcza możliwości zaoferowania wirówki z wyświetlaczami LED.

50. Czy Zamawiaj ący dopuści wirówkę o wymiarach 15x25x20cm?
Odp.: Zamawiaj ący nie dopuszcza możliwości zaoferowania wirówki o wymiarach 15x25x20cm.

Pakiet 38 — suszarka
51. Czy Zamawiaj ący dopuści urządzenie o pojemno ści 32 litrów?
Odp.: Zamawiaj ący nie dopuszcza możliwości zaoferowania urządzenia o pojemno ści 32 litrów.

52. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z czujnikiem Fe-const?
Odp.: Zamawiaj ący nie dopuszcza możliwości zaoferowania urządzenia z czujnikiem Fe-const

Pakiet 41— łaźnia wodna
53. Czy Zamawiaj ący dopuści łaźnię wodną o wymiarach komory 150 x 300 x 110 mm?
Odp.: Zamawiaj ący nie dopuszcza mo żliwości zaoferowania łaźni wodnej o wymiarach komo ry

150 x 300 x 110 mm.

Pakiet nr 5 - zamrażarka niskotemperaturowa
54. Czy zamawiaj ący dopuści zamrażarkę o szerszym zakresie temperatur od -40 do - 86°C?
Odp.: Zamawiaj ący nie dopuszcza możliwości zaoferowania zamra żarki o szerszym zakresie temperatur
od -40 do - 86°C.

55. Dotyczy pakietu nr 44, Pkt 5 specyfikacji:
Czy dopuszczą Państwo stolik ergonomiczny o wymiarach 155x135 mm z ha rtowanego szkła..
Odp.: Zamawiaj ący nie dopuszcza możliwości zaoferowania stolika ergonomicznego o wymiarach
155x135 mm z hartowanego szkła.

56. Dotyczy pakietu nr 44, Pkt 7 specyfikacji:
Czy dopuszczą Państwo mikroskop bez wbudowanego jednego z filtrów?

Projekt finansowany z budżetu państwa oraz ze środków Unii Europejskiej
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Odp.: Zamawiaj ący nie dopuszcza możliwości zaoferowania mikroskopu bez wbudowanego jednego z
fi ltrów.

57. Dotyczy pakietu nr 50, Pkt 1 specyfikacji:
Czy dopuszczą Państwo głowicę z regulacją rozstawu 48-75 mm?
Odp.: TAK, zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania głowicy z regulacją rozstawu 48-75 mm.

58. Dotyczy pakietu nr 50, Pkt 7 specyfikacji:
Czy dopuszczą Państwo oświetlenie lampą halogenową 20W/6V (zdecydowanie nowsze rozwi ązanie niż
20W/12V).
Odp.: TAK, Zamawiaj ący dopuszcza możliwość zaoferowania oświetlenia lampą halogenową 20W/6V.

59. Dotyczy zadania nr 31: Czy Zamawiaj ący wyraża zgodę na chromatograf gazowy z piecem, którego
maksymalna szybkość grzania od 50 do 350°C wynosi 300s?
Odp.: Zamawiaj ący dopuszcza możliwość zaoferowania chromatografu gazowego z piecem, którego
maksymalna szybkość grzania od 50 do 350°C wynosi 300s.

60. Dotyczy zadania nr 31: Czy Zamawiaj ący wyraża zgodę na chromatograf gazowy z piecem, którego
maksymalna szybko ść chłodzenia z 350 do 50°C wynosi 300s?
Odp.: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania chromatografu gazowego z piecem, którego
maksymalna szybkość chłodzenia z 350 do 50°C wynosi 300s.

61. Dotyczy zadania nr 31: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowanie automatycznego
podajnika prób ciekłych - autostamplera, którego minimalny możliwy natrysk wynosi 0,1 pl?
Odp.: Zamawiaj ący dopuszcza mo żliwość zaoferowania automatycznego podajnika prób ciekłych
autostamplera, którego minimalny możliwy natrysk wynosi 0,1 pl.

62. Czy dopuszcza się dołączenie do oferty oryginalnych folderów producenta w j ęzyku angielskim dla
zadania 18, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 45, 51.
Odp.: Tak, Zamawiaj ący dopuszcza możliwość dołączenia do oferty oryginalnych folderów producenta
w języku angielskim dla zadania 18, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 45, 51.

63. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiaj ący wyraża zgodę na zmianę zapisu umowy (wzór umowy §6
ust. 1 podpunkt c) na: "za niedotrzymanie przez Sprzedawc ę terminu dostawy przedmiotu umowy
okreś lonego w § 2 ust. 1 w wysoko ści 0,1 % ceny okreś lonej w § 3 ust 1 za każdy dzień opóźnienia
liczony od ostatniego dnia wyznaczonego na dostarczenie przedmiotu umowy"? Wysokie ka ry umowne
w przypadku ewentualnego opóźnienia, zaburzaj ą rachunek ekonomiczny tego kontraktu, a tym samym
ograniczają ilość Wykonawców chętnych do udziału w/w postępowaniu przetargowym. W tej sytuacji
prosimy o zmian ę w/w zapisu umowy.
Odp.: W wyniku powyższego zapytania, Zamawiaj ący dokonuje zmian w zapisie wzoru umowy
w związku z czym §6 ust. 1 podpunkt c) o trzymuje brzmienie:
c) za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu dostawy przedmiotu umowy okre ś lonego w § 2 ust. 1
w wysokości 0,3 % ceny okreś lonej w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczony od ostatniego dnia
wyznaczonego na dostarczenie przedmiotu umowy.

64. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiaj ący wyraża zgodę na zmianę zapisu umowy (§6 punkt 1
podpunkt d) na: za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwar ancji w wysoko ści
0,1% ceny określonej w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, liczony od ostatniego dnia
wyznaczonego przez Wykonawc ę na naprawę "?
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany zapisów we wzorze umowy.

65. Zamawiaj ący wymaga, aby czas wykonania naprawy nie by ł dłuższy niż 14 dni od daty przyjęcia
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zgłoszenia. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie tego okresu z 14 dni do
21 dni roboczych w przypadku konieczno ści sprowadzenia części zamiennych od producenta? Możliwość
wydłużenia czasu naprawy do 21 dni roboczych w przypadku braku cz ęści zamiennych umożliwi również
udział Wykonawcom, którzy sprowadzaj ą urządzenia jak i części zamienne od producentów
zagranicznych. W takim przypadku czasem realnym potrzebnym do naprawy urz ądzenia jest 14 dni
roboczych lub 21 dni roboczych w przypadku konieczno ści sprowadzenia części zamiennych od
producenta. Prosimy o akceptacj ę proponowanych zmian i wprowadzenie ich do SIWZ.
Odp.: W wyniku powyższego zapytania, Zamawiający dokonuje zmian w zapisie wzoru umowy
w związku z czym §5 otrzymuje brzmienie:
1. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia napraw gwarancyjnych w okresie

gwarancyjnym, bez dodatkowych opiat za transport i dojazd.
2. Termin gwarancji wynosi: 	 od daty odbioru.
3. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi ć będzie: 	
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przeglądu technicznego pod koniec okresu gwarancyjnego.
5. W przypadku wystąpienia usterki, Wykonawca zapewnia jej usunięcie (wykonanie naprawy)

w ciągu 21 dni, liczonych od daty przyjęcia zgłoszenia.
6. W przypadku niewykonania naprawy w terminie wskazanym w pkt. 4, Wykonawca zobowi ązany jest

do wymiany uszkodzonego elementu przedmiotu umowy na nowy, wolny od wad w terminie 21 dni od
upływu ostatniego dnia przewidzianego na napraw ę .

7. W przypadku ponownego wystąpienia usterki po wykonaniu 3 (trzech) napraw tego samego elementu,
Wykonawca zobowiązuje się do wymiany urządzenia na nowe, wolne od wad w terminie 21 dni od
dnia ostatniej naprawy.

8. Na nowy przedmiot umowy oraz na wymieniony element urz ądzenia będącego przedmiotem umowy,
okres gwarancji biegnie na nowo, od dnia wymiany elementu lub wymiany urządzenia na nowe wolne
od wad.

9. W uzasadnionych przypadkach w okresie gwarancyjnym naprawy mogą być dokonywane poza
miejscem dostawy przedmiotu umowy bez poniesienia dodatkowych kosztów przez Zamawiaj ącego.

10.Wykonawca ponosi odpowiedzialno ść z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadach
określonych w Kodeksie Cywilnym z tym, że o wadach Zamawiający obowiązany jest powiadomić
Wykonawc ę ciągu 21 dni od daty jej wykrycia.

66. Prosimy o wyja śnienie czy Zamawiaj ący wyraża zgodę na możliwość składania folderów, katalogów
zawieraj ący opis, fotografie oraz specyfikacj ę oferowanego asortymentu wj ęzyku obcym, Przygotowanie
tłumaczeń takiej ilości dokumentów wymaga du żego nakładu czasu, jak również zwiększa koszty
przygotowania oferty . Wprowadzenie w/w zmiany znacznie upro ści Wykonawcom przygotowanie oferty
przetargowej oraz pozwoli na przystąpienie do postępowania w większej ilości pakietów.
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na składanie folderów, katalogów zawieraj ących opis, fotografie
oraz specyfikacj ę oferowanego asortymentu w języku angielskim z wyłączeniem zadania nr 18, 19, 20,
21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 45, 51.

67. ZADANIE NR 11 - inkubator z CO2 : czy Zamawiaj ący zaakceptuje inkubator pracuj ący
w zakresie od 4 °C powyżej temp. otoczenia do 50 °C?
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza mo żliwość zaoferowania inkubatora z CO2 pracuj ącego
w zakresie od 4 °C powyżej temp. otoczenia do 50 °C.

68. Czy Zamawiaj ący dopuści do oceny urządzenie wykonujące cykl automatycznie bez u życia dźwigni
np. do wpustu pary czy odpowietrzania?
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania urządzenia wykonuj ącego cykl
automatycznie bez użycia dźwigni.

69. Czy Zamawiający posiada w miejscu przeznaczonym pod instalacj ę autoklawu zasilanie trójfazowe,
odpływ wody oraz przyłącze wody?
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70. Czy szerokość wewnętrzną 1200 mm podaną przez zamawiaj ącego należy uznać jako szerokość
minimalną komory?
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Odp.: Tak, Zamawiaj ący posiada w miejscu przeznaczonym pod instalacj ę autoklawu zasilanie
trójfazowe, odpływ wody oraz przyłącze wody.

70. Czy Zamawiaj ący wymaga autoklawu z komorą ze stali nierdzewnej jako ści co najmniej
316 L?
Odp.: Zamawiaj ący wymaga zaoferowania autoklawu z komorą ze stali nierdzewnej i dopuszcza jako ść
co najmniej 316 L.

71. Czy Zamawiający dopuszcza pojemność autoklawu 85 litrów?
Odp.: Tak, Zamawiaj ący dopuszcza mo żliwość zaoferowania autoklawu o pojemno ści 85 litrów.

72. Zadanie nr 3 — Komora laminarna nastawna — 1 szt.: Czy zamawiaj ący wyrazi zgodę na
zaoferowanie komory laminarnej o wymiarach wewnętrznych szer x g ł x wys: 630 x 538 x 550 mm
spełniającej wszystkie pozostałe wymagania zamawiającego?
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania komory laminarnej o wymiarach
wewnętrznych szer x gł x wys: 630 x 538 x 550 mm spełniającej wszystkie pozostałe wymagania
zamawiaj ącego.

73. Zadanie nr 5 — Zamrażarka niskotemperaturowa — 1 szt.: Czy zamawiaj ący wyrazi zgodę na
zaoferowanie zamra żarki o zakresie temperatur od -20 do — 86°C z wn ętrzem podzielonym na cztery
sekcje każda zamykana własnymi drzwiami wewn ętrznymi i jednymi zewnętrznymi,
o pojemno ści 499 I i wymiarach zewn ętrznych szer x gł x wys: 85 x 91 x 196 cm, spełniającą wszystkie
pozostałe wymagania zamawiaj ącego?
Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania zamra żarki niskotemperaturowej
o powyższych parametrach.

74. Zadanie nr 10 — Inkubator — 1 szt.: Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie inkubatora o
zakresie temperatur od O do 60°C z agregatem ch łodzącym i regulacją obiegu powietrza, o pojemności 53
l i wymiarach zewnętrznych szer x wys x g ł : 558 x 967 x 486 mm i wewnętrznych szer x wys x gł: 400 x
400 x 330 mm, z regulacja czasu utrzymania ka żdej z zadanej temperatu ry oraz oświetlenia lub praca
ciągła (do wyboru) w zakresie od 1 min do 999,59 h , spe łniającą wszystkie pozostałe wymagania
zamawiaj ącego?
Odp.: Nie, Zamawiaj ący nie dopuszcza możliwości zaoferowania inkubatora o powyższych parametrach.

75. Zadanie nr 12 — Zamra żarka niskotemperaturowa — 1 szt.: Czy zamawiaj ący wyrazi zgodę na
zaoferowanie zamrażarki o zakresie temperatur od -20 do — 86°C z wn ętrzem podzielonym na cztery
sekcje każda zamykana własnymi drzwiami wewn ętrznymi i jednymi zewnętrznymi, o pojemności 499 1 i
wymiarach zewnętrznych szer x gł x wys: 85 x 91 x 196 cm, spełniającą wszystkie pozostałe wymagania
zamawiaj ącego?
Odp.: Nie, Zamawiaj ący nie dopuszcza możliwości zaoferowania zamrażarki niskotemperaturowej o
powyższych parametrach.

76. Zadanie nr 15 — Komora laminarna — 1 szt.: Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie
komory o wymiarach zewnętrznych: szer x gł x wys: 1420 x 815 x 1540 mm
i wewnętrznych: szer x gł x wys: 1260 x 623 x 670 mm, lamp ą UV zamontowaną w przedniej górnej
części obszaru roboczego uruchamian ą z panelu steruj ącego komory i gniazdkami prądowymi
zamontowanymi na bocznych ścianach komory roboczej pomalowaną na zewnątrz powłoką
zapobiegaj ącą wzrostowi bakterii, spe łniającą wszystkie pozostałe wymagania zamawiaj ącego?
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza mo żliwości zaoferowania komory o podanych parametrach.
Maxymalna szeroko ść zewnętrzna to 1400 mm.
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Odp.: 1200 mm (± 30 mm) jest szeroko ścią wymaganą przez Zamawiającego.

78. Czy zamawiający wymaga aby szyba frontowa ze szk ła bezpiecznego hartowanego była przesuwana
napędem elektrycznym z automatycznym zatrzymaniem w pozycji pracy, zamykana do ko ńca, z alarmem
akustycznym i wizualnym nieprawidłowego położenia szyby przedniej?
Odp.: Nie, Zamawiający nie wymaga aby szyba frontowa ze szk ła bezpiecznego hartowanego była
przesuwana napędem elektrycznym z automatycznym zatrzymaniem w pozycji pracy, zamykana do
końca, z alarmem akustycznym i wizualnym, nieprawid łowego po łożenia szyby przedniej.

79. Zadanie nr 16 — Inkubator — 1 szt.: Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie inkubatora o
zakresie temperatur od O do 60°C z agregatem ch łodzącym i regulacją obiegu powietrza, o pojemno ści 53
1 i wymiarach zewnętrznych szer x wys x gł: 558 x 967 x 486 mm i wewnętrznych szer x wys x gł: 400 x
400 x 330 mm, z regulacja czasu utrzymania ka żdej z zadanej temperatu ry oraz oświetlenia lub praca
ciągła (do wyboru) w zakresie od 1 min do 999,59 h i ilo ścią półek standard/max: 2/4 , spełniającą
wszystkie pozostałe wymagania zamawiaj ącego?
Odp.: Tak, Zamawiaj ący dopuszcza możliwość zaoferowania inkubatora o zakresie temperatur od O do
60°C z agregatem chłodzącym i regulacją obiegu powietrza, o pojemno ści 53 1 i wymiarach zewn ętrznych
szer x wys x gł: 558 x 967 x 486 mm i wewn ętrznych szer x wys x gł: 400 x 400 x 330 mm, z regulacja
czasu utrzymania każdej z żądanej temperatury oraz oświetlenia lub praca ciągła (do wyboru) w zakresie
od 1 min do 999,59 h i ilością półek standard/max: 2/4 , spe łniającą wszystkie pozostałe wymagania
zamawiaj ącego.

80. Zadanie nr 32 — Spektrofotometr ( UV/VIS ) - 1 szt.: Czy zamawiający wyrazi zgodę na
zaoferowanie spektrofotometru o szeroko ści szczeliny 2 lub 5 nm i stabilności lepszej ni ż 0,002,A/h w
stałej temperaturze?
Odp.: Zamawiaj ący dopuszcza mo żliwość zaoferowania spektrofotometru o szerokości szczeliny 2 nm
i stabilności lepszej niż 0,002,A/h w stałej temperaturze.

81. Zadanie nr 38 — Suszarka do szkła — 1 szt.: Czy zamawiaj ący wyrazi zgodę na zaoferowanie
suszarki o pojemno ści 39 1 z zakresem temperatur od temp. otoczenia +5°C do 220°C z obudow ą
zewnętrzną ze stali nierdzewnej nie malowanej proszkowo?
Odp.: Tak, Zamawiaj ący dopuszcza mo żliwość zaoferowania suszarki o pojemności 39 1 z zakresem
temperatur od temp. otoczenia +5°C do 220°C z obudow ą zewnętrzną ze stali nierdzewnej nie malowanej
proszkowo.

82. Czy suszarka ma posiadać naturalny, czy wymuszony obieg powietrza?
Odp.: Suszarka ma posiadać wymuszony obieg powietrza.

83. Zadanie nr 39 — Spektrofotometr ( spekol ) - 1 szt.: Czy zamawiaj ący wyrazi zgodę na
zaoferowanie spektrofotometru wyposa żonego w kolorowy wyświetlacz LCD, klawiaturę membranową,
pozwalający na tworzenie krzywych wzorcowych z 10 punktów przy równoczesnym pomiarze dla max
10 długości fali?
Odp.: Tak, Zamawiaj ący dopuszcza możliwość zaoferowania spektrofotometru wyposa żonego
w kolorowy wyświetlacz LCD, klawiaturę membranową, pozwalający na tworzenie krzywych
wzorcowych z 10 punktów przy równoczesnym pomiarze dla max 10 d ługości fali.

84. Zadanie nr 40 — Wyparka rotacyjna + łaźnia wodna - 2 szt. Czy zamawiaj ący wyrazi zgodę na
zaoferowanie wyparki z pionow ą chłodnicą pozwalającą zaoszczędzić miejsce w laboratorium
i największą dostępną na rynku powierzchnią wymiany ciepła w chłodnicy 1800 cm2, spełniającą
wszystkie pozostałe wymagania zamawiającego ?
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania wyparki z pionow ą chłodnicą pozwalaj ącą
zaoszczędzić miejsce w laboratorium i z powierzchni ą wymiany ciepła w chłodnicy 1800 cm2, spełniającą
wszystkie pozostałe wymagania zamawiającego.

9
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Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przedmiotowym zadaniu w wyniku omyłki pisarskiej
biednie podano ilość 2 sztuk. Prawid łowa ilość to 1 sztuka wyparki rotacyjnej + łaźnia wodna.

Dot. zadania nr 1 — autoklaw (1 sztuka):
85. Czy Zamawiaj ący zgodzi się na zaoferowanie autoklawu o pojemno ści 75 litrów, a więc

minimalnie mniejszej niż wymagana w siwz?
Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania autoklawu o pojemno ści 75 litrów.

86. Czy Zamawiaj ący zgodzi się na zaoferowanie autoklawu o pojemno ści 85 litrów, a więc
minimalnie większej niż wymagana w siwz?

Odp.: Nie, Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania autoklawu o pojemności 85 litrów.

87. Czy Zamawiaj ący wymaga, aby autoklaw posiadał wbudowany w obudowę autoklawu,
niezależny i oddzielony od komory sterylizacyjnej generator pa ry (brak elementów grzejnych w
komorze sterylizacyjnej)? Gwarantuje to właściwą penetracj ę pary, nie zmniejsza pojemno ści
komory oraz gwarantuje podawanie pa ry do komory sterylizacyjnej pod odpowiednim
ci śnieniem. Rozwiązanie takie eliminuje również nieprzyjemne zapachy po zako ńczonym cyklu.

Odp.: Nie, Zamawiający nie wymaga, aby autoklaw posiadał wbudowany w obudow ę autoklawu,
niezależny i oddzielony od komory sterylizacyjnej generator pary.

88. Czy Zamawiaj ący wymaga, aby panel sterowania autoklawu był widoczny dla u żytkownika
również podczas otwarcia pokrywy autoklawu, umo żliwiaj ąc użytkownikowi dostęp do panelu
sterowania (umożliwiający podgląd parametrów oraz mo żliwość ustawiania urządzenia) w czasie
otwarcia urządzenia?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wymaga, aby panel sterowania autoklawu by ł widoczny dla u żytkownika
również podczas otwarcia pokrywy autoklawu.

89. Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiaj ący posiada źródło wody dejonizowanej czy też wymaga
dostarczenia aparatury do dejonizowania wody wraz z dostaw ą autoklawu?

Odp.: Zamawiaj ący nie wymaga dostarczenia aparatury do dejonizowania wody.

Dot. zadania nr 3 — komora laminarna nadstawna —1 sztuka
90. Czy Zamawiaj ący zgodzi się na zaoferowanie komory laminarnej z pionowym przep ływem

powietrza, w której szybko ść przepływu powietrza jest sterowana automatycznie i wynosi 0,45
m/sekundę, zapewniając klasę czystości powietrza 100 w obszarze roboczym?

Odp.: Nie, Zamawiaj ący nie wyraża zgody na zaoferowanie komory laminarnej o powyższych
parametrach.

91. Czy Zamawiaj ący zgodzi się na zaoferowanie komory laminarnej z pionowym przepływem
powietrza, o wymiarach ca łkowitych zewnętrznych wynoszących: 820 x 580 x790 (szer. x g ł. x
wys.)?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie komory laminarnej o powyższych
parametrach.

92. Czy Zamawiaj ący zgodzi się na zaoferowanie komory laminarnej z pionowym przep ływem
powietrza, o wymiarach komo ry roboczej wynoszących: 750 x 430 x 480 (szer. x gł. x wys.)?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie komory laminarnej o powyższych
parametrach.

93. Czy Zamawiaj ący zgodzi się na zaoferowanie komory laminarnej z pionowym przep ływem
powietrza bez gniazda elektrycznego na obudowie komory?

Odp.: Nie, Zamawiaj ący nie wyraża zgody na zaoferowanie komory laminarnej z pionowym przep ływem
powietrza bez gniazda elektrycznego na obudowie komory.

Projekt finansowany z budżetu państwa oraz ze środków Unii Europejskiej
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Dot. zadania nr 5 — zamrażarka niskotemperaturowa

94. Czy Zamawiaj ący zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki niskotemperaturowej z wnętrzem
podzielonym na 3 niezależne komo ry (sekcje) zamykane 3 niezależnymi drzwiczkami
wewnętrznymi?

Odp.: Tak, Zamawiaj ący dopuszcza możliwość zaoferowania zamrażarki niskotemperaturowej
z wnętrzem podzielonym na 3 niezależne komory (sekcje) zamykane 3 niezależnymi drzwiczkami
wewnętrznymi.

95. Czy Zamawiaj ący zgodzi się na zaoferowanie zamra żarki niskotemperaturowej z szerszym
zakresem temperatury niż wymagany w siwz, wynoszącym od -40°C do -85°C?

Odp.: Nie, Zamawiaj ący nie wyraża zgody na zaoferowanie zamra żarki niskotemperaturowej z szerszym
zakresem temperatury niż wymagany w siwz, wynoszącym od -40°C do -85°C

96. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki o pojemności 500 1, a więc minimalnie
mniejszej ni ż wymagana?

Odp.: Nie, Zamawiaj ący nie wyraża zgody na zaoferowanie zamra żarki o pojemności 500 1.

97. Czy Zamawiaj ący zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki o pojemno ści 510 I, a więc minimalnie
mniejszej niż wymagana?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie zamra żarki o pojemności 510 1.

98. Czy Zamawiaj ący zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki niskotemperaturowej o wymiarach
zewnętrznych wynoszących: 1015 x 900 x 1985 mm (szer. x g ł. x wys.)?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie zamrażarki o powyższych parametrach.

99. Czy Zamawiaj ący zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki niskotemperaturowej o wymiarach
zewnętrznych wynoszących: 875 x 1012 x 1640 mm (szer. x g ł. x wys.)?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie zamra żarki o powyższych parametrach.

100. Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga równie ż dostarczenia butli z CO2 do
systemu back-up? Czy z uwagi na du żą pojemność zamrażarki, butla o masie CO2 min o wadze
CO2 wynoszącej 30 kg, będzie dla Zamawiaj ącego wystarczająca?

Odp.: Zamawiaj ący nie wymaga dostarczenia butli z CO2 do systemu back-up.

101. Czy Zamawiaj ący zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki niskotemperaturowej o wymiarach
zewnętrznych: 1045 x 924 x 1925 mm (szer. x g ł. x wys.)?

Odp.: Zamawiaj ący nie wyraża zgody na zaoferowanie zamra żarki niskotemperaturowej o wymiarach
zewnętrznych: 1045 x 924 x 1925 mm (szer. x g ł. x wys.).

Dot. zadania nr 8 — komora laminarna —1 sztuka

102. Czy Zamawiaj ący zgodzi się na zaoferowanie komory laminarnej z pionowym
przep ływem powietrza, w której szybko ść przepływu powietrza jest sterowana automatycznie
i wynosi 0,45 m/sekundę, zapewniaj ąc klasę czystości powietrza 100 w obszarze roboczym?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza mo żliwość zaoferowania komory laminarnej z pionowym
przepływem powietrza, w której szybkość przepływu powietrza jest sterowana automatycznie
i wynosi 0,45 m/sekund ę, zapewniając klasę czystości powietrza 100 w obszarze roboczym.

103. Czy Zamawiaj ący zgodzi się na zaoferowanie komory laminarnej z pionowym
przepływem powietrza, o wymiarach ca łkowitych zewn ętrznych wynoszących: 820 x 580 x790
(szer. x gł. x wys.) i wymiarach komo ry roboczej wynoszących: 750 x 430 x 480 (szer. x g ł. x
wys.)?
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Odp.: Nie, Zamawiaj ący nie wyraża zgody na zaoferowanie komo ry laminarnej o powyższych
parametrach.

104. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie komory laminarnej z pionowym
przepływem powietrza bez gniazda elekt rycznego na obudowie komory?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania komo ry laminarnej z pionowym
przepływem powietrza bez gniazda elekt rycznego na obudowie komory .

105. Czy Zamawiaj ący zgodzi się na zaoferowanie komory laminarnej z pionowy przepływem
powietrza o masie wynoszącej 55 kg?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania komo ry laminarnej z pionowy
przepływem powietrza o masie wynoszącej 55 kg.

106. Czy Zamawiaj ący zrezygnuje z atestu Pa ństwowego Zakładu Higieny w Warszawie?
Proponowana komora posiada certyfikat CE.

Odp.: Zamawiaj ący rezygnuje z wymogu atestu Pa ństwowego Zakładu Higieny w Warszawie dla
komory .

107. Czy z uwagi na fakt, że komora laminarna nie jest wyrobem medycznym, czy
Zamawiający zrezygnuje z konieczno ści jej rejestracji w Urzędzie Rejestracji Produktów
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie?

Odp.: Zamawiający rezygnuje z wymogu rejestracji w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych dla komo ry laminarnej.

Dot. zadania nr 11 — inkubator CO2 — 1 sztuka

108. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie inkubatora CO2 o pojemno ści 190 litrów?
Odp.: Nie, Zamawiaj ący nie wyraża zgody na zaoferowanie inkubatora CO2 o pojemno ści 190 litrów.

109. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie inkubatora CO2 o pojemno ści 151 litrów?
Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie inkubatora CO2 o pojemno ści 151 litrów.

110. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie inkubatora CO2 o pojemno ści 150 litrów.
Odp.: Tak, Zamawiaj ący dopuszcza możliwość zaoferowania CO2 o pojemno ści 150 litrów.

111. Czy Zamawiający zgodzi si ę na zaoferowanie inkubatora CO2 z zakresem ustawianej
temperatury od 7°C powyżej temperatury otoczenia do 50°C?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie inkubatora CO2 z zakresem ustawianej
temperatury od 7°C powyżej temperatury otoczenia do 50°C.

112. Czy Zamawiaj ący zgodzi si ę na zaoferowanie inkubatora CO2 z zakresem ustawianej
temperatury od 5°C powyżej temperatury otoczenia do 50°C?

Odp.: Tak, Zamawiaj ący dopuszcza możliwość zaoferowania inkubatora CO2 z zakresem ustawianej
temperatury od 5°C powyżej temperatury otoczenia do 50°C.

113. Czy Zamawiaj ący zgodzi się na zaoferowanie inkubatora CO2 z czujnikiem CO2,
którego działanie jest oparte na zasadzie termo przewodnictwa?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania inkubatora CO2 z czujnikiem CO2,
którego działanie jest oparte na zasadzie termo przewodnictwa.

114. Czy Zamawiaj ący zgodzi się na zaoferowanie inkubatora CO2 o wymiarach
zewnętrznych wynoszących: 700 x 773 x 805 mm (szer. x gł. x wys.)?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie inkubatora CO2 o wymiarach zewn ętrznych
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wynoszących: 700 x 773 x 805 mm (szer. x gł . x wys.).

115. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie inkubatora CO2 o wymiarach
wewnętrznych wynoszących: 500 x 500 x 600 mm (szer. x gł. x wys.)?

Odp.: Tak, Zamawiaj ący dopuszcza możliwość zaoferowania inkubatora CO2 o wymiarach
wewnętrznych wynoszących: 500 x 500 x 600 mm (szer. x g ł. x wys.).

116. Czy Zamawiaj ący zgodzi się na zaoferowanie inkubatora CO2 o wymiarach
zewnętrznych wynoszących: 615 x 680 x 865 mm (szer. x g ł. x wys.)?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania inkubatora CO2 o wymiarach
zewnętrznych wynoszących: 615 x 680 x 865 mm (szer. x g ł. x wys.).

117. Czy Zamawiaj ący zgodzi się na zaoferowanie inkubatora CO2 o wymiarach
wewnętrznych wynoszących: 470 x 630 x 607 mm (szer. x g ł. x wys.)?

Odp.: Nie, Zamawiaj ący nie wyraża zgody na zaoferowanie inkubatora CO2 o wymiarach wewn ętrznych
wynoszących: 470 x 630 x 607 mm.

Dot. zadania nr 12 — zamrażarka niskotemperaturowa —1 sztuka

118. Czy Zamawiaj ący zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki niskotemperaturowej
z wnętrzem podzielonym na 3 niezależne komory (sekcje) zamykane 3 niezale żnymi
drzwiczkami wewn ętrznymi?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania zamrażarki niskotemperaturowej
z wnętrzem podzielonym na 3 niezależne komory (sekcje) zamykane 3 niezale żnymi drzwiczkami
wewnętrznymi.

119. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki niskotemperaturowej
z szerszym z zakresem temperatu ry niż wymagany w siwz, wynoszącym od -40°C do -85°C?

Odp.: Tak, Zamawiaj ący dopuszcza mo żliwość zaoferowania zamrażarki niskotemperaturowej
z szerszym z zakresem temperatu ry niż wymagany w siwz, wynoszącym od -40°C do -85°C.

120. Czy Zamawiaj ący zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki niskotemperaturowej
o wymiarach zewn ętrznych wynoszących: 1015 x 900 x 1985 mm (szer. x g ł. x wys.)?

Odp.: Tak, Zamawiaj ący dopuszcza mo żliwość zaoferowania zamrażarki niskotemperaturowej
o wymiarach zewnętrznych wynoszących: 1015 x 900 x 1985 mm.

121. Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiaj ący wymaga również dostarczenia butli z CO2 do
systemu back-up? Czy z uwagi na dużą pojemność zamrażarki, butla o masie CO2 min o wadze
CO2 wynoszącej 30 kg, będzie dla Zamawiającego wystarczająca?

Odp.: Zamawiaj ący nie wymaga dostarczenia butli z CO2.

122. Czy Zamawiaj ący zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki niskotemperaturowej
o wymiarach zewnętrznych: 1045 x 924 x 1925 mm (szer. x g ł. x wys.)?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza mo żliwość zaoferowania zamrażarki niskotemperaturowej
o wymiarach zewnętrznych: 1045 x 924 x 1925 mm (szer. x g ł. x wys.).

123. Czy Zamawiaj ący zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki o pojemności 500 1, a więc
minimalnie mniejszej ni ż wymagana?

Odp.: Tak, Zamawiaj ący dopuszcza możliwość zaoferowania zamrażarki o pojemności 500 1.

124. Czy Zamawiaj ący zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki niskotemperaturowej
o wymiarach zewnętrznych wynoszących: 875 x 1012 x 1640 mm (szer. x g ł. x wys.)?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie zamrażarki niskotemperaturowej
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o wymiarach zewnętrznych wynoszących: 875 x 1012 x 1640 mm (szer. x gł. x wys.).

125.	 Czy Zamawiaj ący zgodzi si ę na zaoferowanie zamrażarki o pojemności 510 I, a więc
minimalnie mniejszej niż wymagana?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania zamrażarki o pojemno ści 510 I.

Dot. zadania nr 15 — komora laminarna —1 sztuka

126. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia komory II klasy bezpieczeństwa
mikrobiologicznego?

Odp.: Tak, Zamawiaj ący wymaga dostarczenia komory II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego.

127. Czy Zamawiaj ący zgodzi się na zaoferowanie komory laminarnej o szeroko ści blatu
roboczego wynoszącym 123 cm?

Odp.: Tak, Zamawiaj ący dopuszcza możliwość zaoferowania komory laminarnej o szeroko ści blatu
roboczego wynoszącym 123 cm pod warunkiem, że szerokość zewnętrzna nie przekracza 140 cm.

128. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie komory laminarnej o szerokości blatu
roboczego wynoszącym 118,3 cm?

Odp.: Tak, Zamawiaj ący dopuszcza możliwość zaoferowania komory laminarnej o szerokości blatu
roboczego wynoszącym 118,3 cm.

129. Czy Zamawiaj ący zgodzi się na zaoferowanie komory laminarnej z pionowym
przepływem powietrza, w której szybko ść przepływu powietrza jest sterowana automatycznie i
wynosi 0, 45 m/sekundę, zapewniając klasę czystości powietrza 100 w obszarze roboczym?

Odp.: Tak, Zamawiaj ący dopuszcza możliwość zaoferowania komory laminarnej z pionowym
przepływem powietrza, w której szybkość przepływu powietrza jest sterowana automatycznie i wynosi
0, 45 m/sekund ę, zapewniaj ąc klasę czystości powietrza 100 w obszarze roboczym.

130. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie komór laminarnych, w których szyba
frontowa jest pochylona pod kątem 4°? Nachylenie szyby frontowej pod kątem 4° zapewnia
wygodną pracę przy komorze laminarnej oraz jest rozwiązaniem ergonomicznym (likwiduje ew.
refleksy świetlne oraz gwarantuje wygodna pozycj ę pracy operatora).

Odp.: Tak, Zamawiaj ący dopuszcza możliwość zaoferowania komór laminarnych, w których szyba
frontowa jest pochylona pod kątem 4°.

131. Czy Zamawiaj ący wymaga zaoferowania komory laminarnej z szybą przesuwaną
bezstopniowo, elektrycznie w kierunku góra-dół umożliwiającą całkowite zamknięcie przestrzeni
roboczej oraz ustawienie szyby frontowej na dowolnej wysokości?

Odp.: Zamawiaj ący nie wymaga elektrycznego przesuwu szyby, natomiast wymaga ustawienia szyby
frontowej na dowolnej wysoko ści.

132. Czy Zamawiaj ący zgodzi się na zaoferowanie komory laminarnej, wyposażonej
w wyświetlacz prezentuj ący liczbę godzin pracy komory i filtrów REPA w miejsce wska źnika
zapchania filtrów REPA? Filt ry REPA przewidziane są na przepracowanie konkretnej liczby
godzin (7000 godz.), w związku z czym informacja o liczbie przepracowanych godzin pozwala
na stwierdzenie jaki okres czasu pozosta ł do wymiany fi ltrów i kiedy należy je wymienić?

Odp.: Tak, Zamawiaj ący dopuszcza możliwość zaoferowania komory laminarnej, wyposażonej
w wyświetlacz prezentuj ący liczbę godzin pracy komory i filtrów REPA w miejsce wska źnika zapchania
filtrów REPA.

133. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie komory laminarnej wyposażonej w jeden
wentylator obsługujący filtr główny i filtr wylotowy? Proponowana komora posiada certyfikat
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bezpieczeństwa mikrobiologicznego EN12469:2000 wydany przez akredytowan ą jednostkę
certyfikuj ącą - komory są zgodne z normą EN 12469:2000 dotyczącą bezpieczeństwa i
funkcjonalności komór laminarnych.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania komory lamina rnej wyposażonej w jeden
wentylator obsługuj ący filtr główny i fi ltr wylotowy.

134. Czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty przetargowej certyfikatu bezpieczeństwa
mikrobiologicznego EN12469:2000 wydanego przez niezależną, akredytowaną jednostkę
certyfikującą i dedykowanego dla oferowanego w przetargu modelu komory?

Odp.: Zamawiający nie wymaga załączenia certyfikatu bezpieczeństwa mikrobiologicznego
EN 12469:2000.

Dot. zadania nr 32 — spektrofotometr UV-Vis —1 sztuka

135. Proszę o doprecyzowanie czy światło rozproszone na poziomie poniżej 0,01% będzie dla
Zamawiającego wystarczające?

Odp.: Tak, światło rozproszone na poziomie poniżej 0,01% będzie spełniało wymagania
Zamawiającego.

136. Dotyczy pakietów 19, 20, 21, 22 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie
oryginalnych ulotek technicznych producenta do wy żej wymienionych pakietów w języku
angielskim?

Odp.: Zamawiaj ący wyraża zgodę na dostarczenie oryginalnych ulotek technicznych producenta dla
zadań nr 19, 20, 21, 22.

137. Dotyczy pakietów 19, 20, 21 - Czy Zamawiający wymaga aby oferent sprz ętów
świadczył serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dla tych sprzętów potwierdzony o świadczeniem
producenta dołożonym do oferty?

Odp.: Tak, Zamawiający wymaga aby oferent sprzętów świadczył serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
dla tych sprzętów potwierdzony oświadczeniem producenta dołożonym do oferty.

138. Dotyczy pakietu nr 19 i 20 — czy Zamawiaj ący wyrazi zgodę na wydłużenie terminu
dostawy do 70 dni do wy żej wymienionych pakietów? Urz ądzenie te są sprowadzane spoza
granic kraju a ewentualna realizacja zamówienia mo że przypaść na okres wakacyjny co mo że
wydłużyć czas dostawy.

Odp.: Zamawiaj ący wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 70 dni dla zadania nr 19 i 20.

ZASTĘ PCA KANC E' ZA

Wojciech	 ski

15
Projekt finansowany z bud żetu państwa oraz ze środków Unii Europejskiej


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15

