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Do wiadomosci

uczestnikéw postgpowania

PYTANIA I ODPOWIEDZINR 1

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na ,, Dostawe aparatury specjalistycznej oraz wyposazenia akwarystycznego do
Centrum Akwakultury i Inzynierii Ekologicznej  w ramach projektu finansowanego z Programu
Operacyjnego Rozwéj Polski Wschodniej 2007 — 2013 pt. ,, Rozbudowa, modernizacja
1 wyposazenie zespolu laboratoriow edukacyjno — badawczych technologii, jakosci

i bezpieczenstwa zdrowotnego zywnosci .
Dzialajac na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zaméwief publicznych, Zamawiajacy
przedstawia uprzejmie odpowiedzi na otrzymane zapytania w zakresie czesei nr 11, 17, 26, 30, 44,

46,47, 48, 49, 54 :

Pytanie nr 1 (dotyczy cze$ci nr 11-Aparatura dla laboratorium znakowan):

Z jakimi sensorami powinien by¢ dostarczony miernik?

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyjasnia, iz miernik powinien byé dostarczony z sensorem: pH, jonéw amonowych,

jonéw azotanowych, tlenu rozpuszczonego.

Pytanie nr 2 (dotyczy czefci nr 11-Aparatura dla laboratorium znakowan):

Jakiej dlugosci kable powinny by¢ w zestawie?
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Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, iz dostarczone kable powinny mieé¢ dhugosé 4 m.

Pytanie nr 3(dotyczy czedci nr 26-Wielofunkcyiny rejestrator parametréw wody):

Czy zamawiajacy dopuszcza miernik, w ktérym dla sensora redox kalibracja jest jednopunktowa?

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyjasnia, iz dopuszcza mozliwos$é zaoferowania miernika, w ktérym dla sensora

redox kalibracja jest jednopunktowa.

Pytanie nr 4 (dotyczy czesci nr 26 - Wielofunkeyiny rejestrator parametréw wody):

Proszg o informacje jakie sensory powinny by¢ dostarczone wraz z miernikiem?

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyjasnia, iz mierniki powinny posiadaé wszystkie wymienione sensory, przy czym

w dwoch miernikach zamontowane powinny by¢ sensory tlenu, przewodnictwa, temperatury
oraz PH, a w pozostalych miernikach sensory tlenu, przewodnictwa, temperatury, amoniaku oraz
Red-ox. Pozostate niezamontowane sensory Red-ox (2 sztuki), PH (2 sztuki) oraz amoniaku (4
sztuki) powinny byé dostarczone w odpowiednich opakowaniach umozliwiajacych ich

przechowywanie.

Pytanie nr 5 (dotyczy czesci nr 26 - Wielofunkcyjny rejestrator parametréw wody):

Czy Zamawiajacy wymaga dostarczenia wzorcéw kalibracyjnych w komplecie?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, iz wymaga dostarczenia wzorcow kalibracyjnych w komplecie z dwoma

Zestawami.

Pytanie nr 6 (dotycezy czesci nr 26 - Wielofunkeyjny rejestrator parametrow wody):

Czy Zamawiajacy dopuszcza miernik z polska instrukcja obstugi ale z angielskim
oprogramowaniem?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, iz dopuszcza mozliwo$¢ zaoferowania miernika z oprogramowaniem

w jezyku angielskim oraz z instrukcja obstugi w jezyku polskim.

Pytanie nr 7 (dotyczy cze$ci nr 49 - Cieplarka):

Czy Zamawiajacy wymaga, zeby komory byly usytuowane jedna nad drugg?
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Odpowiedz:
Zamawiajacy wyjasnia, iz wymaga, aby komory cieplarki umiejscowione byly jedna nad druga.
Zamawiajacy dokona w tym zakresie stosownej zmiany specyfikacji istotnych warunkéw

zamoOwienia.

Pytanie nr 8 (dotyczy czesci nr 49 - Cieplarka):

Czy Zamawiajacy dopuszcza wymiary zewnetrzne (szer. x wys. X gh.): 720 x 2010 x 865 mm?
Odpowiedz:
Zamawiajacy wyjasnia, iz dopuszcza mozliwos¢ zaoferowania cieplarki o wymiarach zewnetrznych

rownych (szer. x wys. x gt.): 720 x 2010 x 865 mm.

Pytanie nr 9 (dotyczy czeéci nr 49 - Cieplarka):

Czy Zamawiajacy dopuszcza wymiary wewnetrznej pojedynczej komory (szer. x wys. x gt.) 600 x
700 x 700 mm?

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyjasnia, iz dopuszcza mozliwo$¢ zaoferowania cieplarki, ktérej pojedyncza komora

wewngtrzna posiada wymiary (szer. x wys. x gl.) 600 x 700 x 700 mm.

Pytanie nr 10 (dotyczy cze¢sci nr 47- System do pomiaru BZT)

W opisie kontrolera Zamawiajacy nie podal zakresu oznaczen BZT. Czy specyfika badan
prowadzonych przez Zamawiajacego wymaga zeby kontroler umozliwial wykonanie pomiarow
BZT w zakresie do 400000 mg/1?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, iz specyfika prowadzonych badan wymaga, zeby kontroler umozliwiat
wykonanie pomiaréw BZT w zakresie do 400000 mg/l. Zamawiajacy zawiadamia, iz dokona w tym

zakresie stosownej zmiany specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.

Pytanie nr 11 (dotyczy czesci nr 47- System do pomiaru BZT)

W opisie kontrolera Zamawiajacy nie podat informacji na temat objetosci probki. Czy specyfika
badafi prowadzonych przez Zamawiajacego wymaga, zeby kontroler miat mozliwosé¢ definiowania
objetosci probki?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, iz specyfika prowadzonych badaf wymaga, zeby kontroler mial mozliwo$é
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definiowania objetosci probki. Zamawiajacy informuje, iz dokona stosownej zmiany specyfikacji

istotnych warunk6éw zaméwienia.

Pytanie nr 12 (dotyczy czesci nr 49 — Cieplarka)

Czy Zamawiajacy dopusci pojemnos$é¢ pojedynczej komory 294 litry?

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyjasnia, iz dopuszcza mozliwo$¢ zaoferowania cieplarki, ktorej pojedyncza komora

posiada pojemnosé 294 litry.

Pytanie nr 13 (dotyczy czesci nr 44)

W opisie systemu wytwarzajacego wode demineralizowana nie ma informacji na temat obudowy
urzadzenia. Prosz¢ o okreSlenie materialu, z ktérego powinna byé wykonana obudowa
uwzgledniajac specyfike badan laboratoryjnych i miejsce, w ktérym bedzie stat system?
Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, iz obudowa urzadzenia powinna byé wykonana z kwasoodpornej stali
nierdzewnej. Zamawiajacy zawiadamia, iz dokona w tym zakresie stosownej zmiany specyfikacji

istotnych warunk6w zamoéwienia.

Pytanie nr 14 (dotyczy czesci nr 54)

W opisie modutu do odwréconej osmozy nie ma informacji na temat obudowy urzadzenia. Prosze¢ o
okreslenie materiatu, z ktérego powinna byé wykonana obudowa uwzgledniajac miejsce, w ktérym
bedzie stal modut?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, iz obudowa urzadzenia powinna byé wykonana z kwasoodpornej stali
nierdzewnej. Zamawiajacy informuje, iz dokona w tym zakresie stosownej zmiany specyfikacji

istotnych warunk6w zaméwienia.

Pytanie nr 15 (dotyczy czesci nr 48, pozycja nr 1 - waga analityczna)

Czy z uwagi na fakt, ze zamawiajacy wymaga bardzo dokladng dziatke odczytowa, zamawiajacy

dopusci wagg z czytelnym wyswietlaczem bez pods$wietlenia?
Odpowiedz:
Zamawiajacy wyjasnia, iz dopuszcza mozliwoéé zaoferowania wagi wyposazonej w czytelny

wyswietlacz, ktéra nie posiada funkcji pod$wietlenia.

Projekt finansowany z budzetu paristwa oraz ze $rodkéw Unii Europejskiej
4



rOZWO) UWM UNIAEUROPEJSKA | ,%*+,

EUROPEJSKI FUNDUSZ

)@ POLSKI WSCHODNIE) ﬁ@\ ROZWOJU REGIONALNEGO t" N .:

NARODONIA 1R A SHONC
Pytanie nr 16 (dotyczy czeSci nr 48, pozycja nr 1 — waga analityczna)

Czy Zamawiajacy dopusci czas stabilizacji<6/3 s?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, iz dopuszcza mozliwos¢ zaoferowania wagi, ktorej czas stabilizacji wynosi
<6/3 s.

tanie nr 17 (dotyczy czesci nr 48, pozycja nr 1 — waga analityczna
Zamawiajacy nie podal wysokosci komory roboczej. Prosze o podanie minimalnej wysokos$ci
komory?
Odpowiedz:
Zamawiajacy wyjasnia, iz minimalna wysoko$¢ komory wynosi 230 mm. Zamawiajacy
zawiadamia, iz dokona w tym zakresie stosownej zmiany specyfikacji istotnych warunkow

zamoOwienia.

Pytanie nr 18 (dotyczy czesci nr 48, pozycja nr 1 —waga analityczna)

Zamawiajacy nie podal materiatu z jakiego powinna byé wykonana szalka. Prosze o okreslenie
wymaganego materiatu?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, iz szalka powinna by¢ wykonana ze stali nierdzewnej o trdjkatnym
ksztalcie (Srednica 80 mm mierzona jako $rednica okregu wpisanego w trojkat). Zamawiajacy
informuje, iz dokona w tym zakresie stosownej zmiany specyfikacji istotnych warunkéw

zamoOwienia.

Pytanie nr 19 (dotyczy czesci nr 48, pozycja nr 2 — waga precyzyjna)

Czy Zamawiajacy dopusci wymiary szalki 180 x 180 mm?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, iz dopuszcza mozliwos¢ zaoferowania wagi o wymiarach szalki réwnych
180 x 180 mm.

Pytanie nr 20 (dotyczy czeSci nr 48, pozycja nr 3 — waga precyzyjna)

Czy zamawiajacy dopusci powtarzalnos¢ < + 0,05/0,05/0,1 g?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, iz dopuszcza mozliwos¢ zaoferowania wagi o powtarzalnosci
< # 0,05/0,05/0,1 g.

Projekt finansowany z budzetu paristwa oraz ze srodkéw Unii Europejskiej

5
e



ROZWO) UWM UNIA EUROPEISKA

EUROPE5KI FUNDUSZ

;‘g POLSKI WSCHODNIE) /?MQ ROZWOJU REGIONALNEGO

NAROBOWA STRATEGH SPOINDACE e

tanie nr 21 (dotyczy czesci nr 48, pozycja nr 3 — waga precyzyina
Czy Zamawiajacy dopusci liniowosé < + 0,2 g?
Odpowiedz:
Zamawiajacy wyjasnia, iz dopuszcza mozliwos$é zaoferowania wagi, ktorej liniowo$¢ wynosi
<+02¢g

Pytanie nr 22 (dotyczy czesci nr 48, pozycja nr 3 — waga precyzyjna)

Zamawiajacy wymaga zeby waga miata duzy podswietlany wy$wietlacz. Prosze okre$lié minimalne
wymagania dla wyswietlacza.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, iz wymaga, aby wyswietlacz posiadatl niebieskie pods$wietlenie oraz
wielko§¢ cyfry minimum 16,5 mm. Zamawiajacy dokona w tym zakresie stosownej zmiany

specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.

Pytanie nr 23 (dotyczy czeéci nr 46 — respirometr)

Czy zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie respirometru zapewniajacego mozliwo$¢ badan np. na

kompostach ale w warunkach laboratoryjnych nie polowych — nie jest to sprzet przenosny?
Odpowiedz:
Zamawiajacy wyjasnia, iz dopuszcza mozliwo$¢ zaoferowania respirometru zapewniajacego

mozliwos¢ badan np. na kompostach w warunkach laboratoryjnych.

Pytanie nr 24 (dotyczy czesci nr 46 — respirometr)

Czy zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie respirometru z ponizszymi reaktorami i czujnikami
zapewniajacymi lepsze dopasowanie do mozliwosci jego wykorzystania: wielko$é reaktoréw
w zakresie 250 ml i 500 ml, czujnik CO2: 0-10%; czujnik 02: 0-100%; czujnik CH4: 0-10%;
czujnik H2: 0-2000ppm; czujnik NO2: 0-150 ppm?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, iz dopuszcza mozliwo$é zaoferowania respirometru z reaktorami
o wielko$ci w zakresie 250 ml i 500 ml oraz nastepujacymi czujnikami: czujnik CO2: 0-10%;

czujnik O2: 0-100%; czujnik CH4: 0-10%,; czujnik H2: 0-2000ppm; czujnik NO2: 0-150 ppm.

Pytanie nr 25 (dotyczy cze¢$ci nr 46 — respirometr)

Czy zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie 12 miesigcznej gwarancji na respirometr?
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Odpowiedz:
Zamawiajacy wyjasnia, iz dopuszcza mozliwo$é zaoferowania respirometru, ktérego okres

gwarancji wynosi 12 miesiecy.

Pytanie nr 26 (dotyczy cze¢sci nr 15 — autoklaw klasy N)

Czy Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie autoklawu klasy N o pojemnosci 9 litréw, przy cyklu

sterylizacji w temperaturze 126°C w ciagu minimum 11 min. przy ci$nieniu w komorze 1,4 bara.
Wymiary:

Srednica komory: 210mm,

Wysokos$¢ komory: 236mm.

Srednica zewngtrzna: 340mm,

Calkowita wysokos$¢: 335mm,

Maksymalna dtugosé sterylizowanych instrumentéw: 228 mm,

Maksymalna waga tadunku: 3 kg

Nominalny czas trwania cyklu: 22 min.

Wymagana ilo$¢ wady destylowanej: 0,71.

Termometr oraz manometr w ksztalcie zegaréw na pokrywie autoklawu, pokazujacy parametry
sterylizacji. Folder dla uzytkownika koficowego w zataczeniu.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, iz dopuszcza mozliwo$é zaoferowania autoklawu klasy N o parametrach

przedstawionych w pytaniu.

Pytanie nr 27 (dotyezy czeci nr 17, pozycja nr 1 — wytrzgsarka laboratoryjna)
Czy Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie wytrzasarki wielozadaniowej o parametrach:
Zasilanie: 230/50 [V]/[Hz]

Zakres obrotow: 20-300 / min

Regulacja obrotéw: pltynna

Czas pracy: 0 do 99 min lub ciagla

Drgania cyrkularne o amplitudzie 19mm

Max. obciazenie 4 kg.

Temperatura pracy: +4 do +65°C

Wymiary: szerokos$é: 256mm, glebokos¢: 318mm, wysokos$é: 127mm

Masa: 7,3kg.

Wiytrzgsarka z mozliwoscia pracy zaréwno w cieplarkach jak i w lodéwkach.
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W przypadku pozytywnej odpowiedzi bardzo prosze o informacje, jakie platformy Zamawiajacy
wymaga.

Mozliwosci zastosowania:

Platforma z mata antyposlizgowa,

Dwupoziomowa platforma z matg antyposlizgowa,

Platforma do butelek i statywdw na probowki

Platforma mocowania uchwytéw na kolby Erlenmayera wg ponizszego zestawienia:

Uchwyt do mocowania kolb Erlenmayera 25 ml — maks. 16 szt,

Uchwyt do mocowania kolb Erlenmayera 50 ml — maks. 16 szt,

Uchwyt do mocowania kolb Erlenmayera 125 ml — maks. 16 szt,

Uchwyt do mocowania kolb Erlenmayera 250 ml — maks. 9 szt,

Uchwyt do mocowania kolb Erlenmayera 500 ml — maks. 5 szt,

Uchwyt do mocowania kolb Erlenmayera 1000 ml — maks. 4 szt.

Folder dla uzytkownika koncowego w zataczeniu.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, iz dopuszcza mozliwosci zaoferowania wytrzasarki o parametrach
przedstawionych w pytaniu, z wyjatkiem zakresu obrotéw wynoszacego 20-300 / min.
Zamawiajacy zawiadamia, iz wymaga dostarczenia wytrzasarki, ktora osigga predkosé do 420

obr/min.

Pytanie nr 28 (dotyczy czesci nr 17, pozycja nr 2 — laznia wodna)

Czy Zamawiajacy dopusci zaoferowanie tazni wodnej wykonanej ze stali nierdzewnej o pojemnosci
71?

Cechy tazni:

Zakres nastawy temperatury, przy uzyciu dodatkowego urzadzenia chtodzacego + 10°C do 95 °C.
Pokrywy plaskie i dachowe

Wytrzasarka

Statyw do ustawiania kolb

Statyw na probowki

Folder dla uzytkownika konicowego w zataczeniu.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, iz dopuszcza mozliwo$¢ zaoferowania tazni wodnej o parametrach

przedstawionych w pytaniu.
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Pytanie nr 29 (dotyczy czesci nr 30 — szafa chlodnicza)

Czy Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie szafy chtodniczej o parametrach:

Urzadzenie chtodnicze wolnostojace, pracujace w zakresie temperatur O do 10 °C.

Wymiary: szer./gleb./wys. 1620/800/2000mm.,

Pojemno$¢ uzytkowa 1200 litréw, wymuszony obieg powietrza,

systemy alarmowe: odchylki od temperatury zadanej, zaniku napigcia i otwartych drzwi.
Whbudowany termostat zabezpieczajacy przed przekroczeniem maksymalnej temperatury.

Gniazdo RS — 232,

Otwor inspekeyjny dla zewngtrznego czujnika temperatury,

Mikroprocesorowy sterownik PID z alfanumerycznym wyswietlaczem

LED, wy$wietlanie i regulacja temperatury co 0,1°C i czasu co Imin.

W wyposazeniu 6 szt. polek.

Folder dla uzytkownika konicowego w zalaczeniu.

OdpowiedZz:

Zamawiajacy wyjasnia, iz nie dopuszcza mozliwosci zaoferowania szafy chtodniczej o wymiarach:

1620/800/2000mm (szer. X gh. x wys.) oraz pojemnosci réwnej 1200 litréw.

ZASTERCA KoM VIZHZA

Waojciech 2 oweski

....................................

Podpis dsoby uprawnionej

Zalaczniki:
Zatacznik nr 1 — Folder dotaczony do pytania nr 26, 27, 28, 29.
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